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DENTAL LT CLEAR



Für mehr Informationen, kontaktieren sie bitte:



Monomer auf Acrylester-Basis und dient der Herstellung von Zahnschienen und Retensionsspangen in 3D-Druckern



Formlabs Vertreiber U.S.A. Formlabs, Inc. 35 Medford Street, Suite #1 Somerville, MA Phone +1 617 702 8476 https://formlabs.com/



Hersteller



Gebrauchsanleitung



The Netherlands Vertex-Dental B.V. Vertex-Dental B.V. Centurionbaan 190 3769 AV Soesterberg Niederlande



Dental LT Clear



Dental LT Clear ist ein Monomer auf Acrylester-Basis und dient der Herstellung von Zahnschienen und Retensionsspangen in 3D-Druckern. Es eignet sich für den 3D-Druck von allen Zahnschienen- und Retensionsspangentypen. Dental LT Clear ist ein Werkstoff der Klasse IIa und verfügt über ein CE-Zeichen.



+31 88 616 04 40



[email protected] www.vertex-dental.com



IFU ID: IFOOC201701DE



Die folgende Gebrauchsanleitung wendet sich an Zahntechniker, Zahnärzte und Kieferorthopäden, welche Dental LT Clear verwenden als Dentalwerkstoff. Dental LT Clear ist ausschließlich für zahnmedizinische Arbeiten durch Fachkräfte bestimmt. Diese Gebrauchsanleitung enthält Sicherheits- und umweltrelevante Hinweise. Ein Sicherheitsdatenblatt steht über https://formlabs.com und bei den örtlichen Händlern zur Verfügung. Wenn zu der Verarbeitung von Dental LT Clear zusätzliche Hinweise benötigt werden, wenden Sie sich bitte an die Formlabs-Niederlassung. Beachten Sie ferner die Informationen am Ende dieses Dokuments.



https://formlabs.com
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Dental LT Clear ist ein Acrylester-basiertes Monomer, das zur Herstellung von Zahnstangen und Retensionen in 3D-Druckern verwendet wird. Es eignet sich für den 3D-Druck aller Arten von Zahnstangen und Retarder für den Dauereinsatz (> 30 Tage). Dental LT Clear ist ein Klasse-IIaMaterial mit einem CE-Zeichen.
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Beschreibung und Wirkungsweisen



Verarbeitung / Nachhärtung



Dental LT Clear kann in allen Laser- und DLP-3D-Druckern verwendet werden, die DontiaDent-Werkstoffe unterstützen.



Achten Sie auf größtmögliche Sauberkeit bei der Arbeit. Verschmutzte Behältnisse oder Geräte können zu Verformungen und Fehlern in den erzeugten Objekten führen!



Vor Gebrauch 5 Minuten schütteln



Gegenanzeigen



Schütteln Sie Dental LT Clear vor der Verwendung in der Originalverpackung etwa fünf Minuten. Bei unzureichender Durchmischung kann es zu Farbabweichungen und Druckfehlfunktionen kommen.



Dental LT Clear darf nicht für andere Zwecke als die Herstellung von Zahnschienen und Retensionsspangen verwendet werden. Verstöße gegen diese Gebrauchsanleitung können die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Dental LT Clear beeinträchtigen. Wenden Sie sich bei allergischen Reaktionen bitte an einen Arzt.



Liefereinheiten Dental LT Clear wird in den folgenden Verpackungsgrößen angeboten: 1000 gr.



Erläuterung der Symbole auf der Etikettierung CE-Zeichen mit der Nummer der benannten Stelle



Formlabs Werkstoff



Zeit (Min.)



Wellenlänge (nm.)



Druckerreservoir füllen



Gießen Sie den flüssigen Werkstoff in das Behältnis des 3D-Druckers.



Einatmen:



Reizt die Atmungsorgane. Hohe Konzentrationen in der Umgebungsluft können zu Reizungen der Atmungsorgane, Schwindel, Kopfschmerzen und betäubenden Wirkungen führen.



Für Druckereinstellungen siehe Gebrauchsanleitung des 3D-Druckers



Hautkontakt:



Durch Hautkontakt kann es zu Sensibilisierungen kommen. Hautreizungen, wiederholter und/oder lang anhaltender Kontakt kann zu Dermatitis führen.



Richten Sie sich nach der Gebrauchsanleitung für den Drucker. Sie wird zusammen mit dem Drucker geliefert.



Augenkontakt:



Entfernen Sie gedruckte Teile von der Plattform



Hohe Dampfkonzentrationen können zu Reizungen führen.



Verschlucken:



Nachdem das Druckprogramm durchlaufen wurde, entfernen Sie die Produktionsplattform aus dem Gerät. Stellen Sie die Plattform auf ein Papier oder Stück Stoff, wobei das erzeugte Teil nach oben zeigt. Anschließend kann das erzeugte Teil mit einem Spachtel von der Plattform abgehoben werden.



Geringe orale Giftwirkung. Verschlucken kann allerdings Reizungen im Gastrointestinaltrakt auslösen.



Schutzmaßnahmen:



Beim Umgang mit Dental LT Clear Schutzmaßnahmen anwenden. Das Tragen von Schutzbrillen und Nitrilhandschuhen wird empfohlen. Informationen über den Umgang mit dem Produkt finden Sie in dem Sicherheitsdatenblatt, das über https://formlabs.com verfügbar ist.



Reinigungsstücke Schritt 1



Spülen Sie das erzeugte drei Minuten mit einer Alkohollösung ( 
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Dental LT Clear 

17.05.2018 - HÃ¤ndler. Formlabs, Inc. 35 Medford Street, Suite #201. T North America call +1 800 255 3924. Worldwide Intl. call +01 813 248 0585.
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Dental LT Clear 

CL50 peces. 28,5 mg/l. CE50 Daphnia. 3 mg/l. EC50 72h algae 1. 19 - 54,7 mg/l. NOEC crónico algas. 680 μg/l. 2-hydroxyet
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CS-CLA7BT - Clear Sounds 

4 Do not expose your CLA7BT to excessive moisture, humidity or steam. 5 Avoid dropping or knocking the unit. 6 Avoid ele
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LT-F250L3 

In respect of rubber hoses and vinyl tubes, please be sure to use them by cutting off according ..... 13881-05G00. TUBE,
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Cypress Dental 

Boulevard Anahuac 801-B. Calle F 134-2 Col. ... Dental House Playa. 5th Avenue between ... Blvd Agua Caliente #4558 Cent
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Asistente Dental 

28 oct. 2018 - Page 1. Dental. FULL TIME. ÁREA METRO. Enviar resumé: [email protected]. E.E.O..
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LIMPIEZA DENTAL 

PARA UNA DENTADURA SANA... SABIAS QUE: ...el mal aliento de tu mascota es provocado por el sarro dental ? … la placa bac
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Operatoria dental 
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Radiología Dental 

¡En los Equipos CORIX® 70 JUNIOR Calidad y Economía van de la mano! Versión de Base Móvil, que se desplaza con excelente
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american dental news - American Dental Systems 

03.08.2017 - vollstÃ¤ndig trocken sein. Torabinejad et ... â€žDie KanÃ¼lengrÃ¶ÃŸe kann so ausgewÃ¤hlt werden ... Details. Liebe zum Detail und die Prinzipien bes.
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asistente dental 

29 oct. 2017 - Page 1. Se solicita. ASISTENTE DENTAL con funciones. Área de San Sebastián, información. 787-896-6040/787
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reembolso dental 
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asistente dental 

11 feb. 2018 - Para oficina de Periodoncia en San Juan. Asistente con o sin experiencia que se sienta cómod@ asistiendo
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Asistente Dental 

19 ago. 2018 - Page 1. Solicita. Asistente Dental con funciones expandidas. Full -Time o Part-Time,. BAYAMÓN. Llamar (78
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Dental Program 

For all plans other than Medicare, the primary plan is determined as follows: • If the other plan has no coordination of
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caries dental 

1632 – 1723. Descubrió el microscopio y fue el primero en observar bacterias orales. No limpio los dientes por tres días
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Untitled - CLEAR Latin America 

Blanca Heredia, CIDEV-PIPE. Erika Strand, UNICEF-México. Gabriela Pérez Yarahuán,. CLEAR-AL .... Carlos Borbón, CIAD. Ca
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american dental news - American Dental Systems 

03.05.2017 - Auch wenn eine Reihe von verschiedenen Strategien zur Pflege von ... Grad 0: Keine Blutung 30 Sekunden nach dem Sondieren. Grad 1: Isolierte ..... 93,60. 5438401. Pulpdent Activa BioACTIVE Restorative Shade A2 (5 ml).
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CS-A55 - Clear Sounds 

base will light rED. ... contact points are touching and the charge indicator lED is lit rED. The battery .... subscribe
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Dental Hygienist 

Herausgeber: Deutsches Zentrum fÃ¼r orale Implantologie e. V. (DZOI), 84036 Landshut. Pressestelle: InformationsbÃ¼ro Zahn-Implantologie, Heimhuder Str. 79, ...










 


[image: alt]





american dental news - American Dental Systems 

DENTALMARKT Bioclear Twin Ring und Diamond Wedge Seite 8. SCHLÃœSSEL-ELEMENT PROVISORIUM. NEUE KOMPOSITFORMEL. FÃœR Ã„STHETISCHE ...
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american dental news - American Dental Systems 

hÃ¤rtend oder, wenn gewÃ¼nscht, lichthÃ¤rtend verwendet werden kann. Provisorische Restaurationen kÃ¶nnen intraoral oder im Dentalla bor hergestellt werden.
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SecuriDab® LT 

[email protected]. ESTADOS UNIDOS. T: 800.523.1430 [email protected]. Riesgos cubiertos. • Extracción. • Apert
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Equinox LT 

manufacturer incentives. On select models. In lieu of special financing. Ex. 2017 Chevy Equinox LS, #N27608, MSRP=$26,54
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