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Benutzerhandbuch für Tobii PCEye



Einführung 1 Vielen Dank, dass Sie sich für Tobii PCEye von Tobii Technology entschieden haben! Um eine optimale Produktleistung sicherzustellen, lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch. In diesem Benutzerhandbuch wird Folgendes beschrieben: • Das PCEye-Gerät und seine Verwendung. • Die Software Tobii Eye Control Suite (die eine Augensteuerung am Computer ermöglicht).



1.1 Verwendungszweck Das Tobii PCEye-Modul ist eine Augensteuerungseinheit, die per mitgelieferter Montagehalterung an standardmäßigen Computerbildschirmen befestigt wird. Mithilfe des PCEye-Moduls lassen sich Computer per Augensteuerung präzise bedienen. Brillen, Kontaktlinsen, Augenfarbe oder Lichtverhältnisse stellen dabei keine Einschränkungen dar. So sind Sie in der Lage, den Computer mit Ihren Augen zu bedienen. Indem Sie auf den Bildschirm schauen, bewegen Sie den Mauscursor. Durch Blinzeln, Verweilen (längeres Betrachten einer Position) oder per Schalter wird ein Mausklick ausgeführt. Bei einer Verwendung mit Kommunikationssoftware ermöglicht PCEye Nutzern unterstützter Kommunikation (AAC; Assistive and Alternative Communication), Ihr volles Potenzial per Augensteuerung auszuschöpfen. Dank PCEye-Augensteuerung kann der Benutzer mithilfe von Text oder Symbolen kommunizieren sowie per Sprachsynthese (Computerstimme) oder digitalisierter Sprachausgabe (Sprachaufnahmen) Dialoge führen. Benutzer können eine Kommunikation per E-Mail, SMS oder Chat ausführen. Anwender genießen die Freiheit und Flexibilität, Dokumente zu erstellen und zu bearbeiten, im Internet zu surfen, Musik wiederzugeben und zu spielen. Bei einer Verwendung mit Kommunikationssoftware und einer Fernbedienungseinheit lässt sich die PCEye-Augensteuerung ebenfalls nutzen, um Fernseher, DVD-Player und andere Haushaltsgeräte per Infrarotsignal zu bedienen. Beim Einsatz mit Kommunikationssoftware ist das PCEye-Gerät nicht als alleinige Kommunikationslösung gedacht, sondern dienen als ein Baustein im Rahmen einer Gesamtlösung. Zusätzliche Einheiten für die unterstützte Kommunikation (AAC, Assistive and Alternative Communication), die mit geringer oder keiner Technik ausgestattet sind, werden Personen empfohlen, die ein High-Tech-Gerät für die unterstützte Kommunikation nutzen. 1. Kapitel  Einführung
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1.2 Lieferumfang Der Lieferumfang von PCEye umfasst Folgendes: • • • • • • • • 



• • • 



Tobii PCEye Tobii PCEye-Tragetasche Tobii PCEye-Montagehalterung Netzteil Micro-USB-Kabel Torx 20-Schraubendreher 6 Torx-Schrauben (4 x M4-Senkschrauben und 2 x M4-Normalschrauben) Installations-CD -- Tobii Eye Control Suite -- Installationsassistent für Tobii PCEye -- Konfigurationsassistent für Tobii PCEye -- Tobii Communicator (Testversion) Dieses Benutzerhandbuch für Tobii PCEye Montageanleitung für Tobii PCEye Alternatives Montageset (für versenkte VESA-Schraublöcher am Bildschirm) -- 4 lange M4-Senkschrauben (Torx) -- 4 Abstandsstücke



Verwenden Sie mit Tobii PCEye nur die Komponenten aus dem PCEye-Lieferumfang, Bestandteile, die in der Produktdokumentation beschrieben sind, und anderes zugelassenes Tobii-Zubehör.



1.3 Kundendienst Um technische Hilfestellung zu erhalten, wenden Sie sich an einen lokalen Vertreter oder die Kundendienstabteilung von Tobii. Damit wir Ihnen so schnell wie möglich helfen können, sollten Sie PCEye bereithalten sowie nach Möglichkeit über eine Internetverbindung verfügen. Halten Sie außerdem die Seriennummer des Geräts bereit. Diese finden Sie auf der Geräterückseite oder im Abschnitt Systeminformationen unter Tobii Eye Control-Optionen, siehe Abschnitt Systeminformationen im Kapitel Anhänge. Weitere Produktinformationen und technische Hilfestellung erhalten Sie über die TobiiCommunity unter www.mytobiicommunity.com sowie auf der Tobii-Website unter www.tobii.com im Bereich für die unterstützte Kommunikation ("Augmentative and Alternative Communication"). 6
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1.4 Garantie Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Ein Garantieanspruch besteht nur dann, wenn das Gerät gemäß den Vorgaben im Benutzerhandbuch verwendet wird und das Garantiesiegel unversehrt ist. Durch eine Demontage von PCEye erlöschen sämtliche Garantieansprüche.



1.5 Zubehör von Drittanbietern Die Verwendung von Produkten und Zubehör von Drittanbietern erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers. Verantwortung und Risiko für die Funktionsweise dieser Produkte in Kombination mit Tobii PCEye trägt der Dritthersteller.



1. Kapitel  Einführung
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Sicherheit



Tobii PCEye wurde getestet und entspricht allen Spezifikationen sowie Standards im Handbuchabschnitt 6.2 Anhang B: Zertifizierungsinformationen sowie 6.3 Anhang C: Technische Daten – dazu zählt insbesondere der Standard für medizinische Geräte (Klasse 1/Typ B). Um einen sicheren Betrieb von Tobii PCEye zu gewährleisten, sind einige Warnungen zu beachten:



2.1 Warnhinweis zur Montage PCEye-Geräte sind gemäß den Vorgaben für zugelassene Anbringungen oder Montagehalterungen zu montieren (siehe 3. Kapitel Erste Schritte > 3.2 PCEye am Computerbildschirm anbringen). Sollte das Gerät durch Herabfallen usw. Verletzungen oder Sachschäden verursachen, haften dafür weder Tobii Technology noch seine Vertreter. Bei einer Montage von PCEye trägt der Benutzer das alleinige Risiko.



2.2 Warnhinweis zu Notsituationen Beachten Sie, dass Tobii PCEye aufgrund des zwar geringen, jedoch möglichen, Ausfallrisikos in Not- und Gefahrensituationen sowie kritischen Situationen nicht als alleiniges Mittel zur akustischen Kommunikation oder als alleinige Fernbedienung eingesetzt werden sollte. Nutzen Sie das Gerät nicht als einzige Möglichkeit für Notrufe oder Bankgeschäfte. Wir empfehlen Ihnen, für Notsituationen mehrere Kommunikationsmöglichkeiten bereitzuhalten. Bankgeschäfte sollten ausschließlich mit einem System ausgeführt werden, das von Ihrer Bank empfohlen wurde und den Standards des Instituts entspricht.



2.3 Warnhinweis zum Infrarotsignal Im aktivierten Zustand gibt Tobii PCEye gepulstes Infrarotlicht (IR) aus. Bestimmte medizinische Geräte werden durch IR-Licht und bzw. oder -Strahlung gestört. Verwenden Sie PCEye nicht in der Nähe solcher medizinischen Geräte. Andernfalls kann deren Genauigkeit oder korrekte Funktionsweise beeinträchtigt werden.
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2.4 Warnhinweis zu Epilepsie Bestimmte Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie können epileptische Anfälle oder eine Bewusstlosigkeit erleiden, wenn sie im alltäglichen Leben spezielle Lichtblinksignale oder Lichtmuster wahrnehmen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn bei diesen Personen noch keine epileptischen Symptome beobachtet wurden oder epileptische Anfälle aufgetreten sind. Eine Person mit lichtempfindlicher Epilepsie reagiert mit großer Wahrscheinlichkeit empfindlich auf Fernsehbilder, einige Computerspiele und flackernde Leuchtstoffröhren. Bei diesen Personen können Anfälle auftreten, wenn sie bestimmte Bilder oder Muster auf einem Bildschirm betrachten oder wenn sie den Lichtquellen eines Eyetrackers ausgesetzt sind. Schätzungen zufolge leiden 3-5 % aller Epileptiker an lichtempfindlicher Epilepsie. Bei vielen Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie kommt es vor Auftreten eines Anfalls zu einer "Aura" oder zu merkwürdigen Empfindungen. Bewegen Sie Ihre Augen vom Eyetracker weg, wenn es bei Ihnen zu merkwürdigen Empfindungen kommt.



2.5 Warnhinweis zu Elektrizität Öffnen Sie nicht das PCEye-Gehäuse. Andernfalls können Sie sich potenziell gefährlicher elektrischer Spannung aussetzen. Das Gerät enthält keine Komponenten, die gewartet werden können.



2.6 Warnhinweis zu Magnetfeldern Die PCEye-Montagehalterung ist mit Magneten bestückt. Magnetfelder können Funktionsstörungen bei Herzschrittmachern und implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren verursachen. Beachten Sie folgende generelle Regel: Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem magnetischen Gegenstand und dem medizinischen Gerät ein.



2.7 Sicherheit von Kindern Tobii PCEye ist ein modernes Computersystem und elektronisches Gerät. Als solches besteht es aus mehreren Einzelteilen, die zu einer Einheit verbaut wurden. In Kinderhänden können diese Einzelteile vom Gerät getrennt werden, wodurch möglicherweise Erstickungsgefahr oder ein anderes Risiko für das Kind besteht. Kleine Kinder sollten das Gerät ohne Aufsicht durch Erziehungsberechtigte weder erreichen noch benutzen dürfen.



2. Kapitel Sicherheit



9



Benutzerhandbuch für Tobii PCEye



3



Erste Schritte



Um Ihren Computer mit Tobii PCEye per Augensteuerung bedienen zu können, müssen Sie zunächst die erforderliche Software und die benötigten Treiber von der beiliegenden CD installieren, das Tobii PCEye-Modul an der Montagehalterung befestigen und korrekt am Gerät anbringen. Es werden nur Computer mit Windows-Betriebssystem ab XP unterstützt. Das Gerät ist für den Einsatz an Desktop-Computern mit externem Bildschirm vorgesehen. Wenn Sie ein Notebook verwenden, funktioniert PCEye nur dann korrekt, wenn das Notebook stationär und mit einem externen Bildschirm genutzt wird. Hinweis: Die PCEye-Software besitzt keinen integrierten Virenschutz. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer ein wirksamer Virenschutz installiert ist, der Sie vor Schadsoftware schützt.



Installieren Sie ZUERST die Software. Verbinden Sie dann den Eyetracker PCEye mit dem Computer.
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3.1 Gerätekomponenten und -anschlüsse Netzteil



USB-auf-MicroUSB-Kabel



PCEye Vorderseite



Netzteileingang Micro-USB-Eingang Montagehalterung



IR-Kameraabdeckung



PCEye Rückseite Schraublöcher für Montagehalterung



Magnetische Befestigungspunkte



Schraublöcher für Montagehalterung Kabelhalterung



Magnetischer Montagestabilisator



3. Kapitel Erste Schritte
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3.2 Installationsassistent für Tobii PCEye Der Installationsassistent für Tobii PC Eye unterstützt Sie bei den ersten Schritten mit der Augensteuerung Ihrer Computers. Er führt Sie durch die Installation der erforderlichen Software für PCEye, enthält Lizenzinformationen und zeigt eine kurze Videoanimation, die die Montage von PCEye am Computer beschreibt. 1. 



Legen Sie die mitgelieferte CD in ein CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Der Installationsassistent startet automatisch.



2. Befolgen Sie die Anweisungen im Installationsassistenten. Klicken Sie auf Weiter, um den nächsten Schritt aufzurufen. Schalten Sie nach Abschluss des Installationsassistenten Ihren Computer aus, um die PCEye-Montagehalterung am Bildschirm sowie PCEye an der Montagehalterung zu befestigen und um die Verbindungskabel zwischen PCEye und Computer anzuschließen.
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3. 



Entnehmen Sie die CD und schalten Sie den Computer aus, indem Sie auf der Seite Abschließen des Installationsassistenten den Befehl Herunterfahren auswählen.



3.3 PCEye am Computerbildschirm anbringen Um PCEye korrekt am Computerbildschirm anzubringen, befolgen Sie die Anweisungen im Montagevideo des Installationsassistenten (ebenfalls im Konfigurationsassistenten enthalten) und nutzen Sie die beiliegende Montageanleitung für Tobii PCEye. Die Montagehalterung eignet sich ausschließlich für Flachbildschirme mit freiem VESAHalterungssystem (10 x 10 cm/freie Montagelöcher). Vergewissern Sie sich, dass das VESA-Halterungssystem nicht den Lüfter des Bildschirms blockiert, an dem es befestigt wird. Wird der Lüfter blockiert, kann es zu einer Überhitzung des Bildschirms kommen, wodurch Brand- und Verbrennungsgefahr besteht. Verwenden Sie einen Bildschirm, dessen Lüfter nicht durch die VESA-Halterung blockiert werden kann.



3. Kapitel Erste Schritte
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10 cm



10 cm



Freie VESAHalterung • 



KEINE freie VESA-Halterung



Befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung für Tobii PCEye (sowie aus dem Montagevideo im Installationsassistenten). Diese helfen Ihnen bei der korrekten Anbringung von PCEye-Montagehalterung und PCEye am Computer.



Beim Anbringen der Montagehalterung an der VESA-Halterung des Bildschirms dürfen die Schrauben nicht überdreht werden. Ziehen Sie die Schrauben nicht weiter an, wenn Sie einen Widerstand spüren. Ein übermäßiges Festziehen kann zu Beschädigungen
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führen und verbessert nicht die Funktionalität. Schrauben Sie zunächst die erste und daraufhin die zweite Schraube leicht und kreuzweise ein. Schrauben Sie danach die dritte und vierte Schraube leicht über Kreuz ein. Ziehen Sie abschließend alle Schrauben kreuzweise fest. Wenn die freien Schraublöcher an der VESA-Halterung im Bildschirm versenkt sind, verwenden Sie das alternative Montageset im Lieferumfang. • Bringen Sie die Abstandsstücke zwischen den Schraublöchern am Bildschirm und der Montagehalterung an, um die Lücke zu füllen, die durch die Versenkung entstanden ist. • Verwenden Sie die längeren Senkschrauben aus dem alternativen Montageset, um die Halterung mit Abstandsstücken und Bildschirm zu verbinden. Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben, um PCEye an der VESA-Halterung für den passenden Bildschirmtyp anzubringen. (Verwenden Sie nur dann die längeren Schrauben aus dem alternativen Montageset, wenn Sie auch die Abstandsstücke an einer versenkten VESA-Halterung nutzen. Ohne Abstandsstücke können die Schrauben zu weit eingedreht werden, was zu einer Beschädigung des Bildschirms führen kann.) • Wenn Sie das PCEye-System korrekt montiert, das Netzkabel mit einer Steckdose und den USB-Stecker mit dem Computer verbunden haben, starten Sie den Computer neu. • Nach dem erneuten Hochfahren des Computers öffnet sich der Konfigurationsassistent für Tobii PCEye automatisch. Wenn PCEye nicht als mobile Augensteuerungseinheit genutzt werden soll, die für mehrere Computer mit der jeweils passenden Montagehalterung verwendet wird, kann PCEye mithilfe der 2 beiliegenden M4-Normalschrauben (Torx) an der Montagehalterung befestigt werden, um die Stabilität zu erhöhen (siehe Abbildung).



3. Kapitel Erste Schritte
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3.4 Konfigurationsassistent für Tobii PCEye Bei einem Neustart des Computers nach der Ausführung des Installationsassistenten für Tobii PCEye, nach der Anbringung von Montagehalterung und PCEye am Computer sowie nach dem Anschließen von Netz- und USB-Kabel öffnet sich automatisch der Konfigurationsassistent für Tobii PCEye.



Der Konfigurationsassistent unterstützt Sie bei den ersten Schritten mit der Augensteuerung des Computers. Sie erhalten Hilfe in folgenden Bereichen: • • • • • • 



Bildschirmauswahl und -größe Eyetracker-Positionierung Montage (Kontrollvideo) Kalibrierung der Augensteuerung Einstellungen Tobii User Experience Program und VIP-Benutzer-Registrierung



Befolgen Sie die Anweisungen auf der jeweiligen Seite des Konfigurationsassistenten und klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Schritt des Assistenten zu gelangen.
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Achten Sie besonders auf die Seiten Bildschirm und Kalibrierung im Konfigurationsassistenten. In beiden Fällen müssen Informationen angegeben oder bestimmte Vorgänge ausgeführt werden, bevor Sie auf Weiter klicken können.



Auf der Seite Bildschirm müssen die blauen Linien des virtuellen Dreiecks mithilfe des beiliegenden Lineals gemessen werden. Danach sind die Messwerte an den vorgesehenen Stellen einzutragen. MESSEN SIE NICHT die Bildschirmgröße Ihres Monitors! Die Bildschirmgröße wird von der Software aus den Messwerten für die Dreiecksseiten berechnet.
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Auf der Seite Kalibrierung müssen Sie eine Kalibrierung ausführen, bevor Sie zum nächsten Schritt des Assistenten wechseln können. Befolgen Sie die Anweisungen und wählen Sie Kalibrieren aus. Ohne Kalibrierung kann der Konfigurationsassistent nicht abgeschlossen werden und es ist keine korrekte Augensteuerung Ihres Computers möglich. • 



Wählen Sie auf der letzten Seite des Konfigurationsassistenten die Option Fertig stellen aus. Dadurch werden Ihre Einstellungen und Konfigurationen für die zukünftige Nutzung gespeichert.



Alle Einstellungen für die zukünftige Nutzung, Profilsteuerung und Kalibrierungen lassen sich über die Tobii Eye Control-Optionen aufrufen und anpassen. (Siehe 4. Kapitel PCEye verwenden > 4.2 Augensteuerung starten und deaktivieren bis 4.21 Per Windows-Steuerung Bildlauf ausführen für Informationen zu den Tobii Eye Control-Optionen.)
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PCEye verwenden



4.1 Positionierung Das am Ständer und am Gerät angebrachte PCEye-Modul funktioniert optimal, wenn es in einem Abstand von ca. 50-80 cm parallel zu den Augen des Benutzers ausgerichtet ist. Bei allen Benutzern, die zur Seite gelehnt sind oder liegen, muss PCEye samt Ständer und Computergerät demzufolge ebenfalls geneigt werden, damit die Augen des Benutzers parallel zum Bildschirm ausgerichtet sind und der optimale Abstand eingehalten wird.



50-80 cm 90°



Stellen Sie sicher, dass der Benutzer dabei eine bequeme Haltung einnimmt. Bedienkomfort und Leistung der Augensteuerung werden verbessert, wenn die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm einstrahlt oder dem Benutzer in die Augen scheint. Bei einigen Personen kann während der Eingewöhnungsphase für die Augensteuerung zu Ermüdungserscheinungen kommen (aufgrund der bewussten Augenfokussierung und hohen Konzentration) oder es können trockene Augen auftreten (aufgrund der verringerten Blinzelfrequenz). Wenn sich bei Ihnen Müdigkeit oder trockene Augen einstellen, begrenzen Sie die anfängliche Dauer der Augensteuerung je nach persönlichem Empfinden. Als Mittel gegen trockene Augen können künstliche Tränen verabreicht werden.



4.1.1 Bildschirmgröße und optimaler Abstand Der optimale Abstand zwischen Benutzer und PCEye-Modul, das an einem Bildschirm befestigt ist, richtet sich je nach Bildschirmgröße. Der Benutzer sollte den optimalen Abstand einhalten, um eine bestmögliche Augensteuerung zu ermöglichen.



4. Kapitel PCEye verwenden
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• • • • 



Bei einem 15-Zoll-Monitor sollte der Abstand zwischen Bildschirm und Benutzer etwa 63 cm betragen (bei einer Toleranz von 10 cm). Bei einem 17-Zoll-Monitor sollte der Abstand zwischen Bildschirm und Benutzer etwa 65 cm betragen (bei einer Toleranz von 10 cm). Bei einem 19-Zoll-Monitor sollte der Abstand zwischen Bildschirm und Benutzer etwa 67 cm betragen (bei einer Toleranz von 10 cm). Bei einem 22-Zoll-Monitor sollte der Abstand zwischen Bildschirm und Benutzer etwa 70 cm betragen (bei einer Toleranz von 10 cm).



Bildschirmgröße und optimaler Abstand



15-Zoll-Monitor-------------------



63 cm



17-Zoll-Monitor-------------------



65 cm



19-Zoll-Monitor-------------------



67 cm



22-Zoll-Monitor-------------------



70 cm



Generell gilt Folgendes: Je größer der Bildschirm, desto höher der Abstand zwischen PCEye/Bildschirm und Benutzer, damit eine bestmögliche Augensteuerung ermöglicht wird. Um optimale Ergebnisse bei der Augensteuerung zu gewährleisten, sollte die Bildschirmgröße zwischen 15 und 22 Zoll liegen.
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4.1.2 Trackstatusanzeige Mithilfe der Trackstatusanzeige (weitere Informationen zum Aufrufen der Trackstatusanzeige finden Sie unter PCEye verwenden > Trackstatus anzeigen) bestimmen Sie die optimale Höhe und horizontale Positionierung für die Augensteuerung mit PCEye. • • 



• 



Im Idealfall befinden sich die beiden Punkte, die die Augen des Benutzers symbolisieren, in der Mitte der Trackstatusanzeige. Verwenden Sie die Abstandsanzeige an der rechten Seite der Trackstatusanzeige, um den optimalen Abstand zwischen den Augen des Benutzers und PCEye/ Computerbildschirm zu bestimmen. Der weiße Balken in der Abstandsanzeige sollte sich in der Nähe des Zentrums im grünen Bereich befinden, wenn die optimale Entfernung von PCEye/Computerbildschirm vorliegt.



Informationen zur PCEye-Kalibrierung finden Sie unter Tobii CEye-Modul verwenden > Kalibrierung. Überprüfen Sie bei der Kalibrierung ebenfalls die Lichtverhältnisse (siehe Beschreibung oben).



4.1.3 Positionierhilfe Als zusätzliche Unterstützung bei der Positionierung dient die Positionierhilfe. Diese erscheint automatisch rechts unten auf dem primären Bildschirm (an dem PCEye installiert ist). Die Positionierhilfe ist ein visuelles Werkzeug, das den Funktionsumfang der Trackstatusanzeige mit sechs verschiedenen illustrierten Anweisungen kombiniert, um den Benutzer bei der korrekten Positionierung zu unterstützen.



4. Kapitel PCEye verwenden
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Die sechs Anweisungen fordern den Benutzer dazu auf: 1. Den Kopf abzubewegen. 2. Den Kopf aufzubewegen. 3. Den Kopf nach rechts zu bewegen. 4. Den Kopf nach links zu bewegen. 5. Den Kopf näher an den Bildschirm zu bewegen. 6. Den Kopf vom Bildschirm wegzubewegen.



Kopf näher zum Bildschirm bewegen.



Kopf nach rechts bewegen.



Die Positionierhilfe wird automatisch ausgeblendet, wenn die Benutzerposition verbessert wurde. Nicht jeder Benutzer wünscht ein Einblenden der Positionierhilfe, wenn die optimale Position verlassen wird. So deaktivieren Sie die automatische Positionierhilfe: • 



Rechtsklicken Sie auf das PCEye-Benachrichtigungssymbol, , im Benachrichtigungsbereich des Desktops und wählen Sie Positionierhilfe deaktivieren aus. Benachrichtigungsbereich
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Die Vorderseite von PCEye darf nicht bedeckt werden (mit Schmuck, Notizzetteln usw.). Andernfalls wird die Augensteuerung beeinträchtigt.



4.1.4 Trackingbereich Mit Tobii PCEye sind große Kopfbewegungen möglich. Nachdem PCEye bzw. der Computer korrekt kalibriert und vor dem Benutzer positioniert wurden, sind keine weiteren Anpassungen mehr erforderlich. 20 cm



40



cm



30 cm



50-80 cm



Tobii PCEye erzeugt einen konkurrenzlos großen Trackingbereich mit den Abmessungen 40 x 30 x 20 cm (Breite x Höhe x Tiefe). Der Trackingbereich ist ein unsichtbares Areal, das sich in einem Abstand von etwa 50-80 cm gerade vor dem Zentrum des Bildschirms befindet. Damit die Augensteuerung einwandfrei funktioniert, muss sich mindestens ein Auge des Benutzers stets im Trackingbereich befinden.



4. Kapitel PCEye verwenden
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4.2 Augensteuerung starten und deaktivieren So starten Sie die Windows-Steuerung: Rechtsklicken Sie auf das Symbol Tobii Eye Control-Optionen , , im Benachrichtigungsbereich und wählen Sie WindowsSteuerung aktivieren aus. Benachrichtigungsbereich



oder Wählen Sie das Verknüpfungssymbol für die Tobii-Windows-Steuerung, dem Desktop aus. Dadurch wird die Windows-Steuerung sofort gestartet.



, auf



So deaktivieren Sie die Windows-Steuerung: Rechtsklicken Sie auf das Symbol Tobii Eye Control-Optionen, , im Benachrichtigungsbereich und wählen Sie WindowsSteuerung deaktivieren aus. Das Windows-Steuerungsmenü kann ebenfalls über Tobii Communicator oder eine andere Kommunikationssoftware gestartet werden, in die die Funktionen des Tobii Eye Control SDK implementiert sind In Tobii Communicator und einigen anderen Kommunikationssoftwarelösungen beginnt die Augensteuerung beim Starten des Programms sofort mit dem Tracking, wenn ein Eyetracker angeschlossen und die passende Augensteuerungssoftware installiert ist.



4.3 Tobii Eye Control-Optionen aufrufen Um die Augensteuerung unter Windows (Windows-Steuerung) zu aktivieren, rufen Sie die Tobii Eye Control-Optionen auf. Das Programm Tobii Eye Control-Optionen ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf Steuerfunktionen wie Trackstatus, Kalibrierung und allgemeine Einstellungen. So öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen: • Rufen Sie im Startmenü die Einträge Programme > Tobii > Tobii Eye Control-Suite > Tobii Eye Control-Optionen auf.
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• 



• 



Doppelklicken Sie auf das Symbol Tobii Eye Control-Optionen, , im Benachrichtigungsbereich oder auf die Verknüpfung, , auf dem Desktop (sofern diese erstellt wurde). Rechtsklicken Sie (bei Touchscreen-Bedienung: halten Sie den Finger auf) das Symbol Tobii Eye Control-Optionen, , im Benachrichtigungsbereich und klicken Sie anschließend auf Einstellungen.



Wählen Sie in der Liste links in den Tobii Eye Control-Optionen aus, welche Option geändert werden soll. In der Liste zur Rechten werden die verfügbaren Einstellungen angezeigt. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern. Dadurch wird außerdem das Programm Tobii Eye Control-Optionen geschlossen. Klicken Sie auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen. Dadurch wird außerdem das Programm Tobii Eye Control-Optionen geschlossen. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern. Hierbei bleibt das Programm Tobii Eye Control-Optionen geöffnet.



4.4 Neues Profil erstellen Mithilfe verschiedener Profile können Sie Kalibrierungen und Feedback-Voreinstellungen für mehrere Benutzer auf einem Gerät speichern. Alternativ kann ein Benutzer mehrere Profile für sich selbst anlegen, wenn er z.B. manchmal eine Brille trägt oder das Gerät auf unterschiedliche Weise benutzt.



4. Kapitel PCEye verwenden
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So erstellen Sie ein neues Profil: Öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen und klicken Sie auf Benutzerprofile. 2. Tragen Sie im Feld Profilname einen neuen Namen ein. 3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Basiert auf Profil ein vorhandenes Profil aus. Dadurch übernimmt das neue Profil alle Einstellungen des gewählten Profils. Hinweis: Wenn noch keine Profile erstellt wurden, steht lediglich das Standardprofil zur Auswahl. 4. Klicken Sie auf Erstellen, um das neue Profil zu speichern. Beim Klicken auf Erstellen wird das neue Profil direkt gespeichert. 1. 



4.5 Aktuelles Benutzerprofil auswählen So wählen Sie das aktuelle Benutzerprofil aus: 1. Öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen. 2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Aktuelles Benutzerprofil ein Benutzerprofil aus. 3. Wählen Sie Übernehmen aus.
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4.6 Profil löschen So löschen Sie ein Profil: Öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen und klicken Sie auf Benutzerprofile. 2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zu löschendes Profil ein Profil aus. 3. Klicken Sie auf Löschen, um das gewählte Profil zu entfernen. Bei Klicken auf Löschen wird das Profil direkt entfernt. Beachten Sie, dass das Standardprofil nicht gelöscht werden kann. 1. 



4.7 Interaktion anpassen



So passen Sie die Interaktion des CEye-Moduls an: 1. 



Öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen und wählen Sie Interaktion aus.



4. Kapitel PCEye verwenden
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Bereich 2. Legen Sie fest, wie sich Interaktionen auswirken sollen: • 



• 



Klicken Sie auf Standardeinstellungen für das aktuell gewählte Benutzerprofil, wenn die neuen Einstellungen für das gesamte Benutzerprofil und nicht nur für eine bestimmte Anwendung gelten sollen. Klicken Sie auf Anwendungsspezifische Einstellungen für das aktuell gewählte Benutzerprofil, wenn die neuen Einstellungen für eine bestimmte Anwendung eines Benutzerprofils gelten sollen. Wählen Sie danach in der Dropdown-Liste Anwendung einen Eintrag aus.



Methode 3. 



Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktivierungsmethode einen Eintrag aus. Es stehen drei Methoden mit jeweils unterschiedlichen Aktivierungszeiten zur Auswahl: • • • 



Verweilen. Passen Sie die Verweildauer per Schieberegler an. Schalter. Legen Sie die minimale Klickdauer und die minimale Zeit zwischen Klicks fest, indem Sie den jeweiligen Schieberegler bewegen. Blinzeln. Passen Sie die minimale und maximale Blinzelzeit an, indem Sie den jeweiligen Schieberegler verstellen.



Visuelles Feedback 4. 5. 6. 7. 



8. 
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Wählen Sie in der Dropdown-Liste Verweil-Feedbacktyp das Symbol für visuelles Feedback aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Feedbackfarbe die Farbe des Feedbacksymbols aus. Legen Sie Punktgröße und Transparenz des Feedbacksymbols fest, indem Sie den jeweiligen Schieberegler bewegen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbaren Umriss um den aktivierten Bereich anzeigen, um bei jeder Auswahl per Augensteuerung eine gestrichelte Linie um den aktivierten Bereich anzuzeigen. Wählen Sie Aktivierung simulieren aus, um anzuzeigen, wie die Aktivierungsmethode auf dem Bildschirm dargestellt wird. Das Beispiel erscheint über der Schaltfläche Aktivierung simulieren. 4. Kapitel PCEye verwenden
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4.8 Trackstatus anzeigen Die Trackstatusanzeige ist ein Programmfenster bzw. Dialogfeld in dem Sie überprüfen können, ob der Eyetracker Ihre Augen erkennen kann und ob Sie korrekt vor dem Gerät positioniert sind.



So öffnen Sie die Trackstatusanzeige: • • 



Öffnen Sie Tobii Eye Control-Optionen > Eyetracking und klicken Sie auf die Schaltfläche Trackstatus. Rechtsklicken Sie (bei Touchscreen-Bedienung: halten Sie den Finger auf) das Symbol Tobii Eye Control-Optionen, , im Benachrichtigungsbereich und wählen Sie Trackstatus anzeigen aus. Benachrichtigungsbereich



4. Kapitel PCEye verwenden
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4.9 Kalibrierung 4.9.1 Kalibrierung starten So starten Sie die Kalibrierung: • • 



Öffnen Sie Tobii Eye Control-Optionen, wählen Sie Eyetracking aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Kalibrierung starten... Rechtsklicken Sie (bei Touchscreen-Bedienung: halten Sie den Finger auf) das Symbol Tobii Eye Control-Optionen, , im Benachrichtigungsbereich und wählen Sie Kalibrierung starten aus. Benachrichtigungsbereich



4.9.2 Kalibrierung unterbrechen So unterbrechen Sie die Kalibrierung: • • • 



Drücken Sie Esc. Linksklicken Sie mit der Maus. Berühren Sie den Bildschirm.



4.9.3 Aktives Auge anpassen So wählen Sie das Auge für das Eyetracking aus: Öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen und wählen Sie Eyetracking aus. 2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktives Auge einen Eintrag aus. Hinweis: Diese Auswahl wird nach abgeschlossener Kalibrierung getroffen. 1. 
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4.9.4 Kalibrierungspunkt(e) optimieren



Nach der Kalibrierung wollen Sie möglicherweise einen oder mehrere Kalibrierungspunkte optimieren. Ein Farbschema verdeutlicht die Qualität der Kalibrierung. • 



Wenn der Hintergrund des Kalibrierungsergebnisses hellrot dargestellt wird, liegt eine relativ niedrige Kalibrierungsqualität vor. Sie können einen Punkt oder mehrere Punkte einzeln optimieren – oder eine vollständige Neukalibrierung vornehmen, um bessere Eyetracking-Ergebnisse zu erzielen.



• 



Wenn der Hintergrund des Kalibrierungsergebnisses hellgelb dargestellt wird, liegt eine mittlere Kalibrierungsqualität vor. Indem Sie einen Punkt oder mehrere Punkte einzeln optimieren, können Sie möglicherweise bessere EyetrackingErgebnisse erzielen.



• 



Wenn der Hintergrund des Kalibrierungsergebnisses grün dargestellt wird, liegt eine hohe Kalibrierungsqualität vor.



Hinweis: Unabhängig von der erzielten Kalibrierungsqualität stehen die Schaltflächen OK oder Übernehmen zur Auswahl und Sie können die Funktion zur Augensteuerung nutzen. Die Qualität der Kalibrierungsergebnisse bestimmt Genauigkeit und Funktionalität der Augensteuerung. Versuchen Sie, die bestmögliche Kalibrierung auszuführen.



4. Kapitel PCEye verwenden
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Je näher die Linien im Kalibrierungspunkt am Kreismittelpunkt liegen, desto besser ist das Kalibrierungsergebnis für diesen Punkt, . Sie können die zu optimierenden Punkte auswählen und erneut kalibrieren. Sie optimieren Sie einen oder mehrere Kalibrierungspunkte: Öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen und wählen Sie Eyetracking aus. 2. Wählen Sie unter Kalibrierungsergebnis den Punkt oder die Punkte für eine Optimierung aus. 3. Klicken Sie auf Punkt(e) optimieren, um für die getroffene Auswahl eine Kalibrierung zu starten. 1. 



4.9.5 Kalibrierungspunkt(e) entfernen Wenn ein Punkt nach der Kalibrierung stets eine unzureichende Qualität aufweist (die grünen Linien sind weit gestreut und liegen außerhalb des Kalibrierungspunktkreises), können Sie diesen Punkt aus der Kalibrierung entfernen. Dadurch kann sich möglicherweise die Kalibrierung der anderen Punkte verbessern. Beachten Sie, dass der betreffende Bildschirmbereich durch Entfernen dieses Punkts unkalibriert ist und die Augensteuerung dort nicht korrekt funktioniert. So entfernen Sie einen oder mehrere Kalibrierungspunkte: Öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen und wählen Sie Eyetracking aus. 2. Wählen Sie unter Kalibrierungsergebnis den Punkt oder die Punkte zum Entfernen aus. 3. Klicken Sie auf Punkt(e) entfernen. 1. 
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4.9.6 Kalibrierung anpassen



So passen Sie die Kalibrierung an: 1. 



Öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen und wählen Sie Kalibrierungseinstellungen aus.



Allgemein 2. Legen Sie den Kalibrierungshintergrund fest, indem Sie auf die Schaltfläche Hintergrundfarbe klicken und die gewünschte Farbe auswählen. 3. Geben Sie die Anzahl der Punkte für die Kalibrierung an (zwei, fünf oder neun). Verwenden Sie dazu die Dropdown-Liste Kalibrierungspunkte. Je höher die Punktanzahl, desto genauer die Kalibrierung. 4. Wählen Sie über die Dropdown-Liste Akustisches Feedback aus, ob ein Feedback per Klangausgabe erfolgen soll.



4. Kapitel PCEye verwenden
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Stimulus 5. 



Wählen Sie in der Dropdown-Liste Stimulustyp einen Eintrag aus. Es stehen drei Typen mit jeweils unterschiedlichen Anpassungsoptionen zur Auswahl: • 



Punkt: ----



• 



Bild: -----



• 



----
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Um den primären Stimulus festzulegen, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen ein Bild aus. Um den sekundären Stimulus festzulegen, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen ein Bild aus. Legen Sie mithilfe der Dropdown-Liste Stimulusgröße die Bildgröße fest. Legen Sie mithilfe der Dropdown-Liste Stimulusgeschwindigkeit die Bildgeschwindigkeit fest.



Video: --



6. 7. 



Legen Sie über die Schaltfläche Stimulusfarbe die Punktfarbe fest. Legen Sie mithilfe der Dropdown-Liste Stimulusgröße die Punktgröße fest. Legen Sie mithilfe der Dropdown-Liste Stimulusgeschwindigkeit die Punktgeschwindigkeit fest.



Um den primären Stimulus festzulegen, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen ein Video aus. Um den sekundären Stimulus festzulegen, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen ein Video aus. Legen Sie mithilfe der Dropdown-Liste Stimulusgröße die Videogröße fest. Legen Sie mithilfe der Dropdown-Liste Stimulusgeschwindigkeit die Videogeschwindigkeit fest.



Aktivieren Sie auf Wunsch das Kontrollkästchen Stimuli animieren. Um die Kalibrierung per Tastatur zu steuern, z.B. um den Zeitpunkt zum Bewegen der Kalibrierungsstimuli vorzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
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Tastaturverwendung. • 



Nutzen Sie bei einer Tastaturverwendung die Taste ‚S‘ (zum Bewegen der Kalibrierungsstimuli) und die Taste ‚Esc‘. Klicken Sie auf die linke Maustaste oder berühren Sie den Bildschirm, um die Kalibrierung zu unterbrechen. Bei einer Bild- oder Videokalibrierung schalten Sie mit der Taste ‚T‘ zwischen primärem und sekundärem Stimulusbild um.



4.9.7 Kalibrierungsbereich anpassen



Eine Anpassung des Kalibrierungsbereichs kann nützlich sein, wenn sich herausstellt, dass der Benutzer per Augensteuerung nicht auf bestimmte Bildschirmbereiche zugreifen kann. Durch eine Größenfestlegung des Kalibrierungsbereichs, die Segmente ausschließt, auf die der Benutzer nicht zugreifen kann, wird die Kalibrierung generell vereinfacht. So passen Sie den Kalibrierungsbereich an: 1. Öffnen Sie Tobii Eye Control-Optionen und wählen Sie Eyetracking aus. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kalibrierungsbereich... 3. Auf dem Desktop erscheint nun ein blauer halbtransparenter Bereich. Sie können den blauen Bereich bewegen und dessen Größe ändern, um ihn an ihren bevorzugten Kalibrierungsbereich anzupassen.



4. Kapitel PCEye verwenden
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4.10 Windows-Steuerung Dank Windows-Steuerung können Sie per Augensteuerung und Blickinteraktion auf den Desktop und alle Anwendungen des Windows-Computers zugreifen.



4.10.1 Windows-Steuerung starten und deaktivieren So starten Sie die Windows-Steuerung: Rechtsklicken Sie auf das Symbol Tobii Eye Control-Optionen, , im Benachrichtigungsbereich und wählen Sie WindowsSteuerung aktivieren aus. Benachrichtigungsbereich



oder Wählen Sie das Verknüpfungssymbol für die Tobii-Windows-Steuerung, dem Desktop aus. Dadurch wird die Windows-Steuerung sofort gestartet.



, auf



So deaktivieren Sie die Windows-Steuerung: Rechtsklicken Sie auf das Symbol Tobii Eye Control-Optionen, , im Benachrichtigungsbereich und wählen Sie WindowsSteuerung deaktivieren aus. Die Windows-Steuerung kann ebenfalls über Tobii Communicator oder eine andere Kommunikationssoftware gestartet werden, in die die Funktionen des Tobii Eye Control SDK implementiert sind Automatischer Start • • 
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Öffnen Sie Tobii Eye Control-Optionen und wählen Sie Windows-Steuerungseinstellungen aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Windows-Steuerung beim Laden automatisch starten, wenn die Windows-Steuerung automatisch zusammen mit der Software Tobii Eye Control-Suite starten soll.
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4.10.2 Windows-Steuerungsmodus Für die Windows-Steuerung stehen zwei verschiedene Steuerungsarten zur Auswahl: • • 



Gaze Selection Mouse Emulation



So legen Sie den Windows-Steuerungsmodus fest und passen die Windows-Steuerung an: • • 



Öffnen Sie Tobii Eye Control Options und wählen Sie Windows-Steuerungseinstellungen aus. Treffen Sie unter Windows-Steuerungsmodus die gewünschte Auswahl.



4.10.3 Gaze Selection Im Windows-Steuerungsmodus Gaze Selection kann der Benutzer einen gewöhnlichen Windows-Desktop mit einem zweistufigen Auswahlverfahren bedienen, wodurch weniger unerwünschte Klicks ausgeführt werden. Außerdem kann der Benutzer den Mauscursor gezielter steuern bzw. positionieren, denn in Gaze Selection wird verhindert, dass der Mauscursor dem Blick des Benutzers folgt (es gibt in diesem Modus keinen frei beweglichen Cursor). 1. 



Wählen Sie zunächst aus der am Desktop verankerten Steuerungsmenüleiste den gewünschten Befehl aus, indem Sie Ihren Blick auf das entsprechende Symbol richten. 2. Blicken Sie danach auf den gewünschten Bildschirmbereich (oder ein Symbol auf dem Bildschirm), wo der Befehl ausgeführt werden soll. Es wird eine automatische Zoomfunktion aktiviert und dadurch entweder das Symbol auf dem Bildschirm ausgewählt oder der gewählte Befehl ausgeführt. Über die Gaze Selection Steuerungsmenüleiste können auch die Einstellungen vorgenommen werden. Die Menüleiste ist am Bildschirm verankert, wenn der WindowsSteuerungsmodus Gaze Selection aktiv ist. Blicken Sie auf das Zahnrad-Symbol , um es auszuwählen. Daraufhin öffnet sich das Dialogfeld Einstellungen.
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4.10.3.1 Gaze Selection Steuerungsmenüleiste Oben in der Gaze Selection Steuerungsmenüleiste befindet sich eine Anzeige für den Trackstatus. Hiermit können Sie überprüfen, ob der Eyetracker Ihre Augen erkennt und ob Sie eine geeignete Position vor dem Gerät eingenommen haben. Die Steuerungselemente auf der Gaze Selection Steuerungsmenüleiste können in drei verschiedene Zustände geschaltet werden, siehe Abbildung unten.



38



• 



Standard (Nicht ausgewählt) – es ist kein Steuerungselement für Gaze Selection ausgewählt.



• 



Ausgewählt – Das markierte Steuerungselement ist ausgewählt. Der Befehl wird nach dem automatischen Zoom ausgeführt, wenn der Benutzer auf den gewünschten Bildschirmbereich oder das Symbol auf dem Bildschirm blickt. Wurde im Dialogfeld Gaze Selection-Einstellungen die Auswahlmethode „Schalter“ festgelegt, bleibt das gewählte Steuerungselement nach Ausführung des Befehls aktiv.



• 



Hohe Präzision – identisch mit Ausgewählt, jedoch mit höherer Genauigkeit. Bei Hohe Präzision wird vor der Ausführung des Befehls ein höherer Zoomfaktor verwendet. Dadurch wird der gewünschte Bildschirmbereich größer dargestellt und die Navigation in diesem vereinfacht. Aktivieren Sie diesen Zustand, indem Sie auf das Steuerungselement blicken, bis sich die Farbe, wie in der folgenden Abbildung dargestellt ändert.
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Normal



Trackstatus



Trackstatus



Cursor positionieren



Cursor positionieren



Blickgesteuerter Bildlauf



Blickgesteuerter Bildlauf



Links klicken



Links klicken



Doppelklick



Doppelklick



Rechts klicken



Rechts klicken



Blickgesteuertes Ziehen und ablegen



Blickgesteuertes Ziehen und ablegen



Gaze Selection Tastatur



Gaze Selection Tastatur



Einstellungen



Einstellungen



Ausgewählt



Hohe Präzision
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4.10.3.2 Steuerungselemente Steuerungselement



Aktion



Beschreibung



Cursor positionieren Wählen Sie dieses Steuerungselement aus, um den Mauscursor an einen bestimmten Punkt/eine bestimmte Position zu setzen. Wird für Mouse over-Funktionen usw. verwendet (es findet kein Mausklick statt).



Augengesteuerter Bildlauf



Wählen Sie dieses Steuerungselement aus, um in einem Fenster mit Bildlauf augengesteuertes Scrollen auszuführen. • • 



• • • 



Linksklick
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Wählen Sie den Befehl aus. Blicken Sie dauerhaft auf den Bildlaufbereich. Daraufhin erscheint das Symbol für den augengesteuerten Bildlauf an der gewünschten Position. Richten Sie den Blick über das Symbol, um nach oben zu scrollen. Richten Sie den Blick unter das Symbol, um nach unten zu scrollen. Blicken Sie erneut auf die Gaze Selection Steuerungsmenüleiste (oder auf einen Bereich außerhalb des Bildschirms), um den Bildlauf zu beenden.



Wählen Sie dieses Steuerungselement aus, um einen einfachen Linksklick auszuführen.
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Steuerungselement



Aktion



Beschreibung



Doppelklick



Wählen Sie dieses Steuerungselement aus, um einen doppelten Linksklick auszuführen.



Rechtsklick



Wählen Sie dieses Steuerungselement aus, um einen einfachen Rechtsklick auszuführen.



Ziehen und Ablegen per Augensteuerung



Durch Auswahl dieses Steuerungselements werden zwei Klicks ausgeführt: beim ersten Klick wird die Startposition für das Ziehen festgelegt, beim zweiten Klick die Ablegeposition fixiert (um Objekte zu bewegen oder (Dokument-)Bereiche auszuwählen). • • 



• • 



• 



Gaze Selection Tastatur



Wählen Sie den Befehl aus. Richten Sie ihren Blick auf das Objekt, das bewegt werden soll, respektive auf den Anfang des Bereichs, den Sie markieren möchten. Führen Sie den ersten Klick per "Gaze" oder "Schalter" aus. Schauen Sie sofort auf die Stelle, an der das Objekt abgelegt werden soll bzw. ans Ende des Bereichs, den Sie auswählen möchten. Führen Sie den zweiten Klick per "Gaze" oder "Schalter" aus.



Mit diesem Steuerungselement wird eine Bildschirmtastatur geöffnet, die Tippen per Augensteuerung ermöglicht.
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Steuerungselement



Aktion



Beschreibung



Einstellungen



Wählen Sie dieses Steuerungselement aus, um das Dialogfeld "Einstellungen" zu öffnen.



4.10.3.3 Auswahlmethoden Die ausgewählten Befehle zur Steuerung können mit zwei verschiedenen Methoden ausgeführt werden. Die gewünschte Methode wird im Dialogfeld Gaze Selection-Einstellungen festgelegt. Bevor Sie eine bestimmte Auswahlmethode anwenden können, müssen Sie einen Befehl aus der Steuerungsmenüleiste auswählen. Blicken Sie auf das entsprechende Steuerungselement, bis es als “Ausgewählt” oder “Hohe Präzision” markiert ist. • 



Gaze – Um den gewählten Befehl auszuführen, blicken Sie auf den gewünschten Bildschirmbereich (oder ein Symbol auf dem Bildschirm), wo der Befehl ausgeführt werden soll. Es wird eine automatische Zoomfunktion aktiviert und dadurch entweder das Symbol auf dem Bildschirm ausgewählt oder der gewählte Befehl ausgeführt.



• 



Schalter – hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten Befehle auszuführen • Einzelne Schalterbetätigung – Die Zoomfunktion erfolgt wie bei der Methode „Gaze“ und entsprechend den Einstellungen, die im Dialogfenster Gaze Selection-Einstellungen vorgenommen wurden. • Schalter betätigen und halten – Die Zoomfunktion wird kontinuierlich ausgeführt und erst durch Loslassen/Deaktivieren des Schalters beendet.



Im Modus „Gaze“ müssen Sie nach jeder Anwendung zurück auf die Steuerungsmenüleiste blicken, um einen neuen Befehl auszuwählen, auch wenn Sie den gleichen ein zweites Mal ausführen möchten. Im Modus „Schalter“ bleibt das Steuerungselement „gedrückt“ (d.h. dauerhaft ausgewählt), sobald Sie es ausgewählt haben. Das heißt Sie müssen, wenn ein Befehl noch
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einmal ausgeführt werden soll, nicht zurück auf die Steuerungsmenüleiste blicken (und den Befehl noch einmal wählen); sondern nur dann, wenn Sie einen anderen Befehl ausführen möchten.



4.10.3.4 Gaze Selection Tastatur Wird in der Steuerungsmenüleiste das Symbol für die Gaze Selection Tastatur ausgewählt, öffnet sich eine Bildschirmtastatur. Die Gaze Selection Tastatur wird entweder am oberen oder unteren Rand des Bildschirms positioniert, je nachdem wo vor dem Starten der Gaze Selection Tastatur der letzte Mausklick ausgeführt wurde (oder der Cursor zuletzt positioniert war). Die Gaze Selection Tastatur hat vier Seitenlayouts, die nacheinander in einer Endlosschleife angezeigt werden. Sie können ganz einfach zwischen den einzelnen Seiten der Tastatur wechseln, indem Sie das Feld „nächste Seite“ auswählen, das sich ganz links und ganz rechts auf jeder Seite der Gaze Selection Tastatur befindet. Die Taste, auf die gerade der Blick gerichtet ist wird angezeigt durch einen hellen Rahmen um das Zeichen/die Funktion der Taste. Während des Tippens erscheinen die letzten 5-10 getippten Zeichen auf der aktuell markierten/angezeigten Taste in Blau. Mit diesem Feature lassen sich Tippfehler leichter entdecken. Außerdem muss der Benutzer weniger oft auf den Bildschirmbereich blicken, wo der Text eingefügt wird, so dass die Tippgeschwindigkeit erhöht wird.
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Die vier Seiten der Tastatur:



Standardstartseite



Erste Seite nach rechts (zweite Seite)



Dritte Seite



Erste Seite nach links (vierte Seite) Die Umschalt-, Strg-, Alt-, Win- und Alt Gr-Tasten werden festgestellt, sobald sie ausgewählt wurden, das heißt, die Tasten bleiben so lange „gedrückt“, bis der Benutzer eine neue Taste auswählt. Diese Tasten bleiben festgestellt, wenn die nächste Taste auch eine Taste mit dieser Funktion ist. 44
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So schreiben Sie einen Buchstaben mit Accent: 1. Wählen Sie die Taste mit dem entsprechenden Accent aus 2. Wählen Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben aus 3. Der Buchstabe erscheint nun mit dem gewählten Accent. Die Nummerntasten der Tastatur sind als Nummernblock angeordnet und können in Verbindung mit der Alt-Taste für das Schreiben von Ascii-Zeichen verwendet werden. 1. Wählen Sie die Alt-Taste aus 2. Wählen Sie die Nummernkombination für das gewünschte Ascii-Zeichen aus 3. Wählen Sie die Alt-Taste erneut aus 4. Das gewünschte Ascii-Zeichen erscheint. So löschen Sie ganze Wörter auf einmal statt einzelne Zeichen: 1. Wählen Sie die Strg-Taste aus 2. Wählen Sie die Rücktaste aus



4.10.3.5 Gaze Selection-Einstellungen Das Dialogfeld Gaze Selection-Einstellungen wird per Augensteuerung bedient und der Benutzer kann alle Änderungen ohne Tastatur und/oder Maus vornehmen. Registerkarte Allgemeine Einstellungen:
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Auswahl • Gaze – Mit dieser Option aktivieren Sie die Zoomfunktion per Augensteuerung, woraufhin der gewählte Befehl ausgeführt wird. • 



Schalter – Mit dieser Option aktivieren Sie die Zoomfunktion per Schalter, woraufhin der gewählte Befehl ausgeführt wird.



Präzision Zur Einstellung der Zoompräzision stehen 8 Stufen zur Auswahl. Blicken Sie auf die gewünschte Stufe, um den Parameter anzupassen. Durch Anpassung der Präzision legen Sie die Größe des Zoomfaktors fest, bevor ein Befehl ausgeführt wird. Je weiter rechts auf der Skala, desto größer der Zoomfaktor. Geschwindigkeit Zur Einstellung der Geschwindigkeit des Zooms stehen 8 Stufen zur Auswahl. Blicken Sie auf die gewünschte Stufe, um den Parameter anzupassen. Durch Ändern der Geschwindigkeit legen Sie die Schnelligkeit der Zoomfunktion fest, bevor ein Befehl ausgeführt wird. Je weiter rechts auf der Skala, desto schneller die Zoomfunktion. Registerkarte Tastatureinstellungen:



Tastaturlayout Es wird immer die aktuell ausgewählte Spracheinstellung des Tastaturlayouts angezeigt. Wählen Sie das Feld „Ändern“, um das Tastaturlayout einer anderen Sprache zu wählen. Es stehen mehrere Sprachen für das Tastaturlayout zur Auswahl. 46
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Gaze Selection Tippgeschwindigkeit Zur Einstellung der Tippgeschwindigkeit stehen 8 Stufen zur Auswahl. Blicken Sie auf die gewünschte Stufe, um den Parameter anzupassen. Mit der Einstellung der Gaze Selection Tippgeschwindigkeit wird festgelegt, wie lange eine Taste mit dem Blick fixiert werden muss, bevor der entsprechende Befehl ausgeführt wird. Langsamere Gaze Selection Tippgeschwindigkeit befindet sich links, schnelle Tippgeschwindigkeit rechts auf der Skala. Akustisches Feedback: • Ton ein - Wählen Sie diese Option, um das akustische Feedback einzuschalten. Dies ertönt, sobald eine Taste auf der Gaze Selection Tastatur ausgewählt wird. • 



Ton aus - Wählen Sie diese Option, um das akustische Feedback bei der Tastenauswahl auf der Gaze Selection Tastatur auszuschalten.



Wählen Sie abschließend OK, um die Einstellungen zu speichern. Mit Abbrechen verwerfen Sie die Änderungen.



4.10.3.6 Gaze Selection in Verbindung mit regionalen Tastaturen Gaze Selection kann in Verbindung mit anderen Augensteuerungsanwendungen genutzt werden. So lange in der Gaze Selection Steuerungsmenüleiste kein Steuerungselement ausgewählt ist, sind andere augensteuerbare Anwendungen im aktiven Zustand. Wenn Sie Gaze Selection mit Schalter nutzen, sind die jeweils ausgewählten Steuerungselemente „gedrückt“. Um die Auswahl aufzuheben, blicken Sie kurz auf das entsprechende Steuerungselement.
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4.10.3.7 Gaze Selection im “Windows-Vollbildmodus”



Die Gaze Selection Steuerungsmenüleiste wird ausgeblendet, wenn der Windows-Vollbildmodus zur Ansicht von Bildern, Filmen, Dateien oder der Ausführung von Programmen angewendet wird. Um den Windows-Vollbildmodus ohne die Steuerungsmenüleiste zu beenden, wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms ein „X“ angezeigt (bei jeder Anwendung, die im Windows-Vollbildmodus ausgeführt wird). Dieses wird per Augensteuerung angewählt. So beenden Sie den Windows-Vollbildmodus: • 



• 



Richten Sie ihren Blick für kurze Zeit auf das „X“ in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Dass das „X“ aktiviert ist, erkennen Sie daran, dass es rot markiert ist. Der Windows-Vollbildmodus wird nun beendet.



Hinweis: Das „X“ ist, je nach aktueller Ansicht, im Windows-Vollbildmodus möglicherweise schwer zu sehen. Das „X“ erscheint stets zunächst groß und wird dann kleiner und ist dadurch leichter erkennbar.
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4.10.4 Mouse Emulation Im Mouse Emulation-Modus kann der Benutzer einen standardmäßigen PC-Mauszeiger auf dem Bildschirm emulieren und steuern.



4.10.4.1 Windows-Steuerung für Mouse Emulation anpassen



Maus-Steuerungsgeschwindigkeit • 



Schieben Sie den Regler zur Steuerung der Mausgeschwindigkeit in die gewünschte Stellung. Schieben Sie den Regler nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, nach links, um die Geschwindigkeit zu verringern.



Lupengröße und Zoomfaktor • 



• 



Schieben Sie den Regler Lupengröße in die gewünschte Stellung. Schieben Sie den Regler nach rechts, um die Lupe zu vergrößern, nach links, um sie zu verkleinern. Passen Sie den Zoomfaktor an, indem Sie den Regler verschieben. Schieben Sie den Regler nach rechts, um den Zoomfaktor zu erhöhen und nach links, um den Zoomfaktor zu verringern.
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Automatischer Wechsel von Links- zu Rechtsklick • 



Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um im Windows-Steuerungsmodus Mouse Emulation automatisch wieder einen Linksklick auszuwählen, , nachdem Sie einen Rechtsklick ausgeführt haben, .



Bildlauffunktion deaktivieren • 



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bildlauffunktion deaktivieren, wenn kein Bildlauf per Augensteuerung stattfinden soll.



Benutzerdefinierte Cursors Im Windows-Steuerungsmodus Mouse Emulation wird der normale Cursor in diversen unterschiedlichen Ansichten dargestellt. Je nachdem welche Art des augengesteuerten Mausklick Sie aus dem Mouse Emulation Menü gewählt haben, wird der Cursor unterschiedlich visuell dargestellt (Hinweise zur Erklärung der Symbole im Mouse Emulation Menü entnehmen Sie den Abschnitten Im Windows-Steuerungsmodus Mouse Emulation Mausklicks ausführen, Im Windows-Steuerungsmodus Mouse Emulation Zoomfaktor ändern und Mouse Emulation-Funktionen auswählen).



oder
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+



= Cursortyp



(Cursorbewegung, kein Klick)



+



= Cursortyp



(Einzelklick links)



+



= Cursortyp



(Einzelklick rechts)



+



= Cursortyp



(Doppelklick links)



+



= Cursortyp



(Doppelklick rechts)



oder



+



= Cursortypen



oder



+



= Cursortyp
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• 



Markieren Sie das Kontrollkästchen „Benutzerdefinierte Cursors“, um diese Funktion im Windows-Steuerungsmodus Mouse Emulation zu aktivieren.



4.10.4.2 Positionierung des Mouse Emulation-Menü Das Menü kann an einer beliebigen Position auf dem Desktop abgelegt oder am Bildschirmrand verankert werden. Um das Mouse Emulation-Menü zu verankern, ziehen Sie es an den Bildschirmrand. Alternativ können Sie das Symbol „Bewegen“, , anklicken (gedrückt halten) und ziehen. Wenn das Mouse Emulation-Menü verankert ist, blicken Sie kurz außerhalb des Bildschirmbereichs. Die Menü-Übersicht der Mouse Emulation wird nun angezeigt.



4.10.4.3 Mausklicks im Windows-Steuerungsmodus Mouse Emulation ausführen Wählen Sie im Mouse Emulation-Menü im Feld (links unten) in der Dropdown-Liste aus, welche Art Mausklick Sie ausführen möchten. 



Per „Rechtsklick“ wird ein rechter Mausklick ausgeführt.







Per „Linksklick“ wird ein linker Mausklick ausgeführt.



4.10.4.4 Änderung des Zoomfaktors im Windows-Steuerungsmodus Mouse Emulation Um die Lupe zu verwenden, wählen Sie das Lupensymbol, aus.



, im Mouse Emulation-Menü
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So führen Sie mit der Lupe einen Klick aus: 1. Wählen Sie die Lupe aus. 2. Wählen Sie die anderen Optionen wie üblich aus. Die Lupeneigenschaften sind nun angepasst. 



Rechtsklick per Zoom







Linksklick per Zoom



4.10.4.5 Funktionen für Mouse Emulation auswählen Sie können verschiedene Klickfunktionen festlegen: Mauscursor 



Keine Cursorbewegung auf dem Bildschirm



Einzelklick Doppelklick 



Ziehen und Ablegen



4.10.4.6 Windows-Steuerung im Mouse Emulation-Modus unterbrechen Um die Windows-Steuerung zu unterbrechen, wählen Sie im Windows-Steuerungsmenü das Symbol Pause aus. Pause
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Bei deaktivierter Windows-Steuerung kann auch die Augensteuerung unterbrochen werden. Dies erreichen Sie, indem Sie unten in der Mitte des Tobii PCEye auf das TobiiLogo blicken. Per Augensteuerung können Sie dann das auf dem Bildschirm erscheinende Pausensymbol auswählen.



4.10.4.7 Bildlauffunktion mit Windows-Steuerung im Mouse Emulation-Modus Die Felder für die Bildlauffunktion erscheinen automatisch rechts oben in jedem Fenster, in dem gescrollt werden kann. Die Felder werden nur in aktiven Programmfenstern angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol , um den Bildlauf zu aktivieren. Wenn die Bildlauffelder stören, können sie mit dem Symbol ausgeblendet werden. Bei aktiviertem Bildlaufmodus wird das betreffende Fenster mit einem schattierten Farbverlauf gekennzeichnet (siehe Abbildung).



Blicken Sie auf den oberen oder unteren Rand des Farbverlaufsbereichs, um den Bildlauf auszuführen. Die Bildlauffunktion kann über Tobii Eye Control Options > Windows-Steuerungseinstellungen > Bildlauffunktion deaktivieren ausgeschaltet werden.
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Produktpflege



5.1 Temperatur und Feuchtigkeit 5.1.1 Allgemeine Verwendung Tobii PCEye sollte in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur verwendet werden. Für das Gerät werden die folgenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche empfohlen. • • 



Temperatur: 0 bis 40 °C Feuchtigkeit: max. 70 % (keine Kondensation am Gerät)



5.1.2 Transport und Lagerung Für Transport und Lagerung des Geräts werden die folgenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche empfohlen. • • 



Temperatur: -40 bis 70 °C Feuchtigkeit: 20-70 % (keine Kondensation am Gerät)



Tobii PCEye ist weder wasserdicht noch wasserbeständig. Das Gerät darf nicht in Umgebungen mit übermäßiger Feuchtigkeit oder in Feucht- bzw. Nassbereichen aufbewahrt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet werden.



5.1 Reinigung Bevor Sie PCEye reinigen, schalten Sie den verbundenen Computer aus und ziehen Sie alle Kabel ab. Verwenden Sie ein weiches und fusselfreies Tuch, das leicht angefeuchtet ist. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Geräteöffnungen eindringt. Fensterreinigungsmittel, Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel dürfen zum Reinigen des Geräts nicht verwendet werden. Wir empfehlen eine monatliche Gerätereinigung.
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5.2 PCEye transportieren Ziehen Sie alle Kabel ab und nutzen Sie die beiliegende Tragetasche. Wenn Sie das Gerät zu Reparatur- oder Versandzwecken bzw. auf Reisen transportieren, bewahren Sie es in der Originalverpackung auf. Wenn PCEye per Montagehalterung mit einem Bildschirm verbunden ist, dürfen die verbundenen Geräte beim Tragen nicht allein an PCEye oder der Montagehalterung festgehalten werden. Die Befestigungspunkte an der VESA-Halterung können möglicherweise nicht das Gewicht des Computermonitors halten, wodurch die Geräte aufgrund unzureichender Gewichtsverteilung auseinanderbrechen und herabfallen bzw. um- und herabfallen können und somit dauerhaft beschädigt werden. Tobii Technology haftet nicht für entstehende Schäden.



5.3 PCEye entsorgen PCEye darf nicht mit normalen Haushalts- oder Büroabfällen entsorgt werden. Richten Sie sich beim Entsorgen nach den geltenden Bestimmungen für elektrische und elektronische Ausrüstung.
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Anhänge



6.1 Anhang A: Systeminformationen So zeigen Sie Geräteversion und -modell an: 1. Öffnen Sie die Tobii Eye Control-Optionen. 2. Wählen Sie Systeminformationen aus. Halten Sie diese Informationen bereit, wenn Sie sich bei Problemen mit dem Gerät an den Kundendienst wenden. Klicken Sie auf Alle Informationen kopieren, um sämtliche Informationen in die Zwischenablage und von dort in ein Dokument (z.B. in einem Texteditor oder Word) oder direkt in eine E-Mail einzufügen.



6.2 Anhang B: Zertifizierungsinformationen Tobii PCEye wurde unter Berücksichtigung der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß den Spezifikationen von IEC-UL-EN 60601-1. Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegenüber Störeinwirkungen bei einer Installation im Wohnbereich. PCEye kann elektromagnetische Wellen aussenden, die Störungen bei Funkübertragungen verursachen können. Dies gilt insbesondere, wenn das Gerät nicht gemäß den Vorgaben im Benutzerhandbuch installiert und verwendet wird. Wenn beim Fernseh- und Radioempfang Störungen auftreten, schalten Sie PCEye vollständig aus, indem Sie das Gerät vom Computer trennen. Wenn die Störungen nach dem erneuten Einschalten des Geräts erneut auftreten, versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Schritte auszuführen: • Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie deren Position. • Verstärken Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger. • Verbinden Sie das Gerät mit einer anderen Steckdose, sodass nicht derselbe Stromkreis wie für den Empfänger genutzt wird. • Wenden Sie sich zwecks Hilfestellung an Fachpersonal für Radio- und Fernsehtechnik. Durch Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Tobii Technology genehmigt wurden, kann der Benutzer die Berechtigung verlieren. Tobii PCEye wurde als medizinisches Gerät der Klasse 1 getestet und zugelassen. Elektrische medizinische Ausrüstung wie dieses Gerät erfordert besondere Vorsicht
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hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Sie muss daher gemäß den Vorgaben in diesem Handbuch installiert und in Betrieb genommen werden. Die Verwendung anderer Kabel oder Zubehörteile als der mitgelieferten und in das Gerät integrierten kann die EMV-Leistung beeinträchtigen. Um eine Übereinstimmung mit den Vorgaben zur elektromagnetischen Verträglichkeit sicherzustellen, muss der Bildschirm, mit dem Tobii PCEye verbunden ist, den Anforderungen gemäß IEC 60950, International Safety Standard for Information Technology Equipment entsprechen. Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Emissionen Tobii PCEye ist für die Verwendung in den folgenden elektromagnetischen Umgebungen vorgesehen. Kunden und Benutzer von Tobii PCEye müssen sicherstellen, dass die Anforderungen an die Einsatzumgebung erfüllt werden. Emissionstest



Hochfrequenzemissionen CISPR 11



Hochfrequenzemissionen CISPR 11 Harmonische Emissionen IEC 61000-3-2



Konformität



Elektromagnetische Umgebung – Richtlinien



Gruppe 1



Tobii PCEye nutzt Hochfrequenzenergie ausschließlich für seine internen Funktionen. Daher sind die Hochfrequenzemissionen sehr niedrig und es besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für Störeinflüsse auf elektronische Ausrüstung in der Umgebung.



Klasse B Nicht relevant



Spannungsschwankungen/Flimmeremissionen Nicht relevant IEC 61000-3-3



Tobii PCEye eignet sich für die Nutzung in allen Umgebungen, einschließlich Wohnumgebungen und Bereiche mit Direktanschlüssen an das öffentliche Niederspannungsstromnetz, das Wohngebäude versorgt.
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Gemäß den Spezifikationen in Tabelle 4 von EN 60601-1-2 (2007) beträgt der minimale empfohlene Trennungsabstand für Störabstrahlungen von Tobii PCEye zu anderer elektrischer medizinischer Ausrüstung 1 cm. Empfohlene Trennungsabstände zwischen tragbarer und mobiler Hochfrequenz-Kommunikationsausrüstung sowie Tobii PCEye Tobii PCEye ist für die Verwendung in den folgenden elektromagnetischen Umgebungen mit kontrollierten Hochfrequenzemissionen vorgesehen. Kunden und Benutzer von Tobii PCEye können dazu beitragen, elektromagnetische Störeinflüsse zu verhindern, indem ein Mindestabstand zwischen tragbarer und mobiler Hochfrequenz-Kommunikationsausrüstung (Sender) und Tobii PCEye gemäß den folgenden Empfehlungen eingehalten wird, die sich nach der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsausrüstung richten. Maximale Nennausgangsleistung des Senders



Trennungsabstand gemäß Senderfrequenz 80 bis 800 MHz



800 MHz bis 2,5 GHz



W
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0.01



12 cm



23 cm



0,1



37 cm



74 cm



1



1,2 m



2,3 m



10



3,7 m



7,4 m



100



11,7 m



23,3 m
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Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Verträglichkeit Es folgt eine Beschreibung und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Tobii PCEye. Verträglichkeitstest



IEC 60601-Testwert



Konformitätsgrad



Elektromagnetische Umgebung – Richtlinien Mit tragbarer und mobiler HochfrequenzKommunikationsausrüstung sollte mindestens der empfohlene Trennungsabstand zu PCEye einschl. Kabeln eingehalten werden. Dieser Abstand errechnet sich aus der Gleichung für die jeweilige Senderfrequenz. Empfohlener Trennungsabstand 80 bis 800 MHz



Geleitete Hochfrequenz 3 Vrms IEC 61000- 150 kHz bis 4-6 80 MHz Ausgestrahl3 V/m te Hochfre- 80 MHz bis quenz 2,5 GHz IEC 610004-3



800 MHz bis 2,5 GHz 3 Vrms 3 V/m



wobei “P” die maximale Nennausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß den Angaben des Senderherstellers und “d” den empfohlenen Trennungsabstand in Metern (m) bezeichnet. Feldstärken von Hochfrequenz-Festsendern, die bei einer elektromagnetischen Umgebungsanalyse ermittelt werdena, sollten unter dem Konformitätswert in jedem Frequenzbereich liegen. b Es können Störeinflüsse in der Nähe von Ausrüstung auftreten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet ist:
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HINWEIS 1: Bei 80 und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht für alle Situationen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Störungen wird durch die Absorption und Reflexion durch bzw. von Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst. Feldstärken von Festsendern wie z.B. Basisstationen von Funktelefonen (Mobil-/ Schnurlostelefone), Landmobilfunk und Amateurfunk, MW- und UKW-Radio sowie Fernsehsendern lassen sich theoretisch nicht exakt vorhersagen. Um Aussagen über die elektromagnetische Umgebung von Hochfrequenz-Festsendern treffen zu können, sollte eine elektromagnetische Umgebungsanalyse durchgeführt werden. Wenn die gemessene Feldstärke in der Umgebung von Tobii PCEye den geltenden HochfrequenzKonformitätswert (siehe oben) überschreitet, muss Tobii PCEye beobachtet werden, um einen normalen Betrieb sicherzustellen. Bei auffälligen Betriebsverhalten können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. Neuausrichtung oder Neupositionierung von Tobii PCEye. a



b
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Richtlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Verträglichkeit Es folgt eine Beschreibung und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Tobii PCEye. Verträglichkeitstest



Elektromagnetische Verträglichkeit – Betriebs- und Konformitätsbeschreibung



Elektrostatische Entladung EN 61 000-4-2 (1995) + A1 + A2



Testwert Kontaktentladungen mit +/- 2, +/- 4 und +/- 6 kV sowie Luftentladungen mit +/- 2, +/- 4 and +/- 8 kV. Das Testobjekt absolvierte die Prüfung ohne Leistungsabfall. Das Testobjekt entspricht den Leistungskriterien.



Ausgestrahlte elektromagnetische Felder im Frequenzbereich 80-2500 MHz EN 61 000-4-3 (2006)



Testwert 3 V/m mit 80 % AM bei 1 kHz. Das Testobjekt absolvierte die Prüfung ohne Leistungsabfall. Das Testobjekt entspricht den Leistungskriterien.



Schnelle Transienten/ Burst EN 61 000-4-4 (2004)



Testwert: ±2 kV am WS-Stromanschluss. Das Testobjekt absolvierte die Prüfung ohne Leistungsabfall. Das Testobjekt entspricht den Leistungskriterien.



Stoßspannung EN 61 000-4-5 (2006)



Testwert: ±0,5 und ±1 kV Leiter gegen Leiter am WS-Stromanschluss. Das Testobjekt absolvierte die Prüfung ohne Leistungsabfall. Das Testobjekt entspricht den Leistungskriterien.



Betriebsfrequenz Magnetfelder EN 61 000-4-8 (1993) + A1



Keine Bestandteile des Testobjekts reagieren empfindlich auf Magnetfelder. Es wird ohne Test davon ausgegangen, dass das Produkt dem Standard entspricht.



Elektromagnetische Umgebung – Richtlinien



Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Fliesen bestehen. Werden Fußböden mit synthetischem Material bedeckt, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30% betragen. Die Qualität der Stromversorgung sollte einer typischen Gewerbeoder Krankenhausumgebung entsprechen.
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Benutzerhandbuch für Tobii PCEye



Unter Testspezifikationen gemäß 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) darf Tobii PCEye: • keine Komponentendefekte aufweisen, • sich nicht unbeabsichtigt auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen, • keine Fehlalarme ausgeben, • keine unbeabsichtigten Vorgänge ausführen, auch wenn dabei ein Alarm ausgegeben wird. Gemäß den Testspezifikationen in 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) sind Beendigung oder Unterbrechung vorgesehener Vorgänge – auch mit Alarmausgabe – in Tobii PCEye zulässig, da kein sicherheitskritischer Betrieb stattfindet. Gemäß den Testspezifikationen in 6.2.1.10 EN 60 601-1-2 (2007) sind Vorgaben zu einer fehlerhaften Anzeige numerischer Werte, die groß genug ist, um Diagnose oder Behandlung zu beeinträchtigen, für Tobii PCEye nicht relevant.
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Benutzerhandbuch für Tobii PCEye



6.3 Anhang C: Technische Daten Tobii PCEye Arbeitsabstand



50 - 80 cm



Toleranzbereich für Seitwärtsbewegungen mit dem Kopf @ 65 cm / 25.6 in



30 x 25 cm



(Breite x Höhe) Kopfbewegungsgeschwindigkeit (optimal) Blickdatenrate



30 cm/s 30 Hz



Geschätzte Blickgenauigkeit



0,8 Grad



Optimale Bildschirmgröße



15 - 22 in



Montage



VESA 100 x 100 mm VESA 75 x 75 mm 110V AC



Stromversorgung



oder 220V AC



Gewicht Größe (Breite x Höhe x Tiefe) Funktioniert mit (Betriebssystem)



350 g 250 x 53 x 50 mm Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2) oder Windows 7 Hauptprozessor: 1GHz, 2 Kerne



Systemvoraussetzungen



Arbeitsspeicher: 2GB Grafikprozessor: 60 MB Video RAM, Pixel-Shader Version 2.0 oder höher. Medizinprodukterichtlinie (MPR) 93/42/EWG Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) 2002/95/EG



Konformität/Registrierung



Elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie (EMV) 2004/108/EG Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2006/95/EG Abschnitt 15 der Vorschriften der FCC (Federal Communications Commission, USA) FDA zugelassen
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www.tobii.com



Tobii-Support SCHWEDEN



DEUTSCHLAND



USA



Telefon: +46 8 522 950 20



Telefon: +49 69 24 75 03 4-28



[email protected]



[email protected]



Gebührenfrei innerhalb der USA: Telefon: +81-3-5793-3316 +1-800-793-9227 Telefon: +1-781-461-8200 [email protected] [email protected]



Öffnungszeiten: 8-18 Uhr Juli-August: 9-17 Uhr



Öffnungszeiten: 8-18 Uhr Juli-August: 9-17 Uhr



(MEZ, GMT +1)



(MEZ, GMT +1)



JAPAN



Öffnungszeiten: 9-21 Uhr



(US Eastern Standard Time, GMT -6)



Öffnungszeiten: 9- 17.30



(Japanische Standardzeit, GMT +9)



EUROPA, MITTLERER OSTEN, MITTELEUROPA ASIEN Tobii Technology GmbH Tobii Technology AB Niedenau 45 Karlsrovägen 2D 60325 Frankfurt am Main SE-182 53 Danderyd Deutschland Schweden Telefon: +49 69 24 75 03 40 Telefon: +46 8 663 69 90 Fax: +49 69 24 75 03 429 Fax: +46 8 30 14 00



NORWEGEN Tobii Norge



ASIEN Tobii Technology, Ltd.



NORDAMERIKA Tobii ATI



Thormøhlens gate 55 N-5008 Bergen Norwegen



3-4-13 Takanawa, Minato-ku Tokio 108-0074 Japan



333 Elm Street Dedham, MA 02026 USA



Telefon: +47 55 55 10 60 Fax: ++47 55 55 10 61



Telefon: +81-3-5793-3316 Fax: +81-3-5793-3317



www.tobii.com [email protected]



www.tobii.com [email protected]



www.tobii.com [email protected]



Gebührenfrei innerhalb der USA: 800-793-9227 Telefon: 781-461-8200 Fax: 781-461-8213 www.tobiiATI.com [email protected]



www.tobii.com [email protected]
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Tobii PCEye Mounting Guide Montageanleitung fÃ¼r Tobii PCEye ... 

13.06.2012 - 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 16. 18. 19. 20. Centimeters. 1. 0 ... l'eye tracker PCEye al computer. 6. 8. 89. 7. 11. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Tobii Dynavox PCEye Explore Benutzerhandbuch - Amazon Web ... 

In der Regel sollten Sie stets einen. Mindestabstand ...... In diesem Fall, und Sie wissen, welches Ihr besseres Auge ist, kÃ¶nnen Sie das Auge auswÃ¤hlen, das.
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Tobii Dynavox PCEye Explore Benutzerhandbuch - Amazon Web ... 

stem ausgefÃ¼hrt werden, das von Ihrer Bank empfohlen wurde und den .... FÃ¼r die bestmÃ¶gliche Anwendung der Gaze Interaction sollte der Benutzer den ..... Sie finden unsere Support-Seiten online auf: www.tobiidynavox.com bzw. www.
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Tobii PCEye Go Benutzerhandbuch 

Warenzeichen der jeweiligen EigentÃ¼mer handeln. ...... WÃ¤hlen Sie auf der letzten Seite des Konfigurationsassistenten die Option Fertigstellen aus. Dadurch ...
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Die Boardmaker-Softwarefamilie Benutzer-Handbuch 

Erstellen einer Tafelvorlage mit der Option "Text aus Button-OberflÃ¤che Ã¼bernehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. Aktionen, die "Text aus Button-OberflÃ¤che ...
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Tobii Dynavox PCEye Mini Manual del usuario 

(AAC) y/o para garantizar el acceso a la computadora como dispositivo de entrada alternativo al teclado y al mouse para
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Tobii Dynavox PCEye Mini Benutzerhandbuch 

In der Regel sollten Sie stets einen. Mindestabstand ...... In diesem Fall, und Sie wissen, welches Ihr besseres Auge ist, kÃ¶nnen Sie das Auge auswÃ¤hlen, das.
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Tobii Dynavox PCEye Plus Benutzerhandbuch 

WÃ¤hlen Sie Ihr Konto aus. 3. ... Um fortfahren zu kÃ¶nnen, erstellen Sie einen PIN-Code. ... unsere Support-Seiten online auf: www.tobiidynavox.com bzw. www.
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Tobii Dynavox PCEye Mini Manual del usuario 

Los campos magnéticos pueden interferir en el funciona- ... magnéticas y el dispositivo PCEye Mini al equipo y conectar
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Tobii Dynavox PCEye Mini Benutzerhandbuch 

Warenzeichen der jeweiligen EigentÃ¼mer handeln. ...... WÃ¤hlen Sie auf der letzten Seite des Konfigurationsassistenten die Option Fertigstellen aus. Dadurch ...
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Tobii Dynavox PCEye Explore Manual del usuario - Amazon Web ... 

2.4 Advertencia sobre campo magnético. Las placas magnéticas del PCEye Explore contienen imanes. Los campos magnéticos p
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Tobii Dynavox PCEye Plus Manual del usuario 

2.4 Advertencia sobre campo magnético. Las placas magnéticas del PCEye Plus contienen imanes. Los campos magnéticos pued










 


[image: alt]





Manual del usuario Tobii PCEye 

[PDF]Manual del usuario Tobii PCEye - Amazon Web Servicestdvox.web-downloads.s3.amazonaws.com/.../TobiiDynavox_PCEye1_Us
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Tobii Dynavox PCEye Mini Manual del usuario 

2.4 Advertencia sobre campo magnético. Las placas magnéticas del PCEye Mini contienen imanes. Los campos magnéticos pued
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Tobii Dynavox PCEye Explore Manual del usuario - Amazon Web ... 

Intel i5 o i7, 4 núcleos, 2,4 GHz ..... Ha sido diseñada como una solución integral de Gaze Interaction con completo con
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Tobii Dynavox PCEye Mini Benutzerhandbuch 

WÃ¤hlen Sie Ihr Konto aus. 3. WÃ¤hlen Sie Kontoeinstellungen Ã¤ndern aus. ... Sie erfolgreich eine PIN ausgewÃ¤hlt haben, kÃ¶nnen Sie unter Gesicht Einrichten auswÃ¤hlen. ... unsere Support-Seiten online auf: www.tobiidynavox.com bzw. www.
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Tobii PCEye Go Manual del usuario 

4.2.3.7.2. Activación de una tarea con un botón de teclado en lugar de con un pulsador . ... Gaze Selection en combinaci










 


[image: alt]





Benutzer Anzahl BÃ¼cher Benutzer 

Bambi-Nini: 6 von 15 DebÃ¼ts gelesen. BeateT. 0. BeateT: 0 von 15 DebÃ¼ts gelesen. BigEyes24. 5. BigEyes24: 5 von 15 DebÃ¼ts gelesen bloppable. 0 bloppable: ...
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Handbuch 

SNARE BLEED. Wird bei einem Schlagzeug eine der Toms oder die Bass Drum angeschla- gen, schwingt automatisch der angeklappte Snare-Teppich mit.
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Eine benutzer-und aufgabenzentrierte Analyse zu mobilen ... 

Die prÃ¤klinische Versorgung von Patienten im Rahmen eines Massenan-falls von Verletzten (MANV) ist mit der Priorisierung von Aufgaben und dem effi-zienten ...
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Benutzerhandbuch Tobii S32 - RehaMedia 

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfÃ¤ltig durch, bevor Sie das GerÃ¤t verwenden. ..... FÃ¼r die erstmalige Nutzung von Tobii S32 sollten Sie wissen,.
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Tobii Dynavox Snap Scene 

Bitte sehen Sie zuerst online auf der entsprechenden Support-Seite fÃ¼r Ihr Tobii Dynavox-GerÃ¤t nach. Dort finden Sie aktuelle Informationen zu Fragen sowie ...Es fehlt:
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Tobii Dynavox Snap Scene 

respektive ejere. Tobii Dynavox Snap Scene. Startvejledning. Pathways. Hent appen kaldet Tobii Dynavox Pathways på din i
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Inhaltsverzeichnis - Tobii Dynavox 

Gateway orientiert sich an der natÃ¼rlichen Sprachentwicklung des Kindes und stellt die sprachliche. Entwicklung in das Zentrum der .... Ã„uÃŸerungen zu bilden, neue Inhalte zu lernen und seine Fertigkeiten zu erweitern. Diese Seiten-Sets verfolgen e
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