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C SIGNIFICACION CLINICA El hierro se distribuye en el organismo de diferentes maneras, incluyendo hemoglobina, hierro tisular y mioglobina. El transporte de hierro de un órgano a otro se realiza mediante una proteína transportadora llamada apotransferrina. El complejo que forma con el hierro se conoce como transferrina. La ferritina, localizada en casi todas las células del cuerpo, constituye una reserva de hierro disponible para la formación de la hemoglobina y otras proteínas que contienen el grupo hemo. La absorción de hierro ocurre principalmente en el duodeno. Tanto la ferritina como la transferrina están presentes en las células de la mucosa intestinal y juntas regulan la absorción de hierro. Los mayores desórdenes del metabolismo de hierro se relacionan con su deficiencia o exceso, sin embargo, se han observado alteraciones en muchas otras enfermedades, incluyendo anemia, enfermedades cardiovasculares, hepatitis crónica, enfermedades renales e infecciones. La anemia por pérdida de hierro representa uno de los trastornos orgánicos más frecuentes, especialmente en niños, mujeres jóvenes, embarazadas y ancianos. También las úlceras gástricas o duodenales y carcinomas de estómago, constituyen causas de anemia ferropénica. Por el contrario, el exceso de hierro se asocia con otros desórdenes, como hemosiderosis, hemocromatosis y anemia sideroblástica. FUNDAMENTOS DEL METODO El hierro sérico se libera de la unión con su proteína transportadora específica, la transferrina, en buffer acetato pH 4,5 y en presencia de un reductor, el ácido ascórbico. Posteriormente reacciona con el reactivo de color, piridil bis-fenil triazina sulfonato (ferrozina) dando un complejo color magenta, que se mide a 560 nm. REACTIVOS PROVISTOS A. Reactivo A: solución de acetato 150 mmol/l para pH 4,5, conteniendo guanidina. B. Reactivo B: ácido ascórbico. C. Reactivo C: solución estabilizada de ferrozina. S. Standard: solución de iones Fe (III) equivalente a 100 ug/dl. Concentraciones finales Acetato .................................................. 150 mmol/l, pH 4,5 Ferrozina ............................................................ 0,2 mmol/l Acido ascórbico .................................................. 0,03 mol/l Guanidina ............................................................. 4,0 mol/l
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Método colorimétrico directo para la determinación de hierro en suero o plasma



REACTIVOS NO PROVISTOS - Calibrador A plus de Wiener lab. - Agua bidestilada. INSTRUCCIONES PARA SU USO Reactivo C: listo para usar. Standard: listo para usar. Reactivo de Trabajo: transferir al vial de Reactivo B la cantidad de Reactivo A indicada en el rótulo. Colocar fecha de preparación. PRECAUCIONES Los reactivos son para uso diagnóstico "in vitro". Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de química clínica. Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente. ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Reactivos Provistos: son estables a temperatura ambiente (< 25oC) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. Reactivo de Trabajo: es estable durante 3 meses a partir de la fecha de su preparación conservado en refrigerador (2-10oC) o 10 días a temperatura ambiente (18-25oC). INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS REACTIVOS Variaciones en las lecturas de Blancos de Reactivos y/o Standard, indican contaminaciones ocasionales (agua, material de vidrio, etc.). Un aumento en el valor de los Blancos indicará una contaminación con hierro. MUESTRA Suero o plasma a) Recolección: el paciente debe estar en ayunas y las extracciones deben practicarse siempre a la misma hora (preferentemente de mañana) ya que las fluctuaciones fisiológicas son significativas durante el día. b) Aditivos: en caso de utilizar plasma como muestra debe usarse heparina como anticoagulante. c) Sustancias interferentes conocidas: no se observa interferencia por hemoglobina hasta 90 mg/dl, bilirrubina hasta 15 mg/dl y heparina hasta 50 UI/ml. Muestras lipémicas pueden conducir a resultados erróneos. Niveles de triglicéridos de 3,72 g/l producen interferencias. Si bien hemólisis ligeras no interfieren con este método, el International Committee for Standardization in Hematology 870460000 / 00 Pág. 1 de 6



(ICSH) recomienda el uso de suero libre de hemólisis. Referirse a la bibliografía de Young para los efectos de las drogas en el presente método. d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: el suero o plasma heparinizado pueden conservarse hasta una semana en refrigerador (2-10oC).



(Standatrol S-E 2 niveles) con concentraciones conocidas de hierro, con cada determinación.



MATERIAL REQUERIDO (no provisto) - Espectrofotómetro o fotocolorímetro. - Micropipetas y pipetas para medir los volúmenes indicados. - Tubos o cubetas espectrofotométricas.



VALORES DE REFERENCIA En un grupo de 20 mujeres y 20 varones sanos, con edades oscilando entre los 18 y 51 años, se halló un rango de 55 a 175 ug/dl* con los siguientes promedios:



CONDICIONES DE REACCION - Longitud de onda: 560 nm en espectrofotómetro o 540-560 nm en fotocolorímetro con filtro verde. - Temperatura de reacción: temperatura ambiente - Tiempo de reacción: 5 minutos - Volumen de muestra: 200 ul - Volumen total de reacción: 1,4 ml PROCEDIMIENTO En tres tubos marcados B (Blanco de Reactivos), S (Standard) y D (Desconocido) colocar: B Agua bidestilada



S



D



200 ul



-



-



Standard



-



200 ul



-



Muestra



-



-



200 ul



1 ml



1 ml



1 ml



Reactivo de Trabajo



Mezclar. Leer la absorbancia del tubo D (Blanco de Suero BS) en espectrofotómetro a 560/580 nm o en fotocolorímetro con filtro verde (540/560 nm) llevando a cero el aparato con agua. Luego agregar: Reactivo C



200 ul



200 ul



200 ul



Mezclar inmediatamente. Volver a leer cada tubo a los 5 minutos, llevando el aparato a cero con agua. ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL Los tubos deben ser leídos entre 5 y 60 minutos luego de completados los pasos del procedimiento. CALCULO DE LOS RESULTADOS Corregir las lecturas de S y D, restándoles los Blancos correspondientes: S - B = S corregida D - (B + BS) = D corregida Fe (ug/dl) = D corregida x f donde:



f=



100 ug/dl S corregida



METODO DE CONTROL DE CALIDAD Procesar 2 niveles de un material de control de calidad



VALORES TEORICOS Hombres: 65 a 175 ug/dl (11,6-31,3 umol/l) Mujeres: 50 a 170 ug/dl (9-30,4 umol/l)



Hombres: 114,6 ug/dl (20,5 umol/l) Mujeres: 103,3 ug/dl (18,5 umol/l) *Valores de referencia extraidos de archivos de Wiener lab. Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia. CONVERSION DE UNIDADES AL SISTEMA SI Hierro (ug/dl) x 0,179 = Hierro (umol/l) LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO - Valores de Blanco aceptables: la determinación de oligoelementos requiere la prevención de posibles contaminaciones del agua y los reactivos. El Blanco de Reactivos, ejecutado de acuerdo al Manual de Instrucciones, no debe ser superior a 0,150 D.O. debiendo ser además, despreciable la contribución del agua en dicho Blanco. Para ello se recomienda el uso de agua de calidad comprobada (conductividad menor a 0,02 uOhms). - Limpieza del material: todo el material de laboratorio empleado debe estar libre de hierro, para lo cual debe ser sumergido durante 6 horas en HCl p.a. 10-15%, eliminando la acidez con numerosos lavados con agua libre de hierro. Secar el material preferentemente a no más de 80oC en cestillas de acero inoxidable o revestidos con plástico. Todo el material debe ser empleado exclusivamente para la determinación de hierro. PERFORMANCE a) Reproducibilidad: procesando replicados de las mismas muestras en un mismo día, se obtuvieron los siguientes datos: Nivel 146,5 ug/dl 324,6 ug/dl



D.S. ± 1,93 ug/dl ± 1,76 ug/dl



C.V. 1,32 % 0,54 %



Procesando la misma muestra en días diferentes, se obtuvieron los siguientes resultados: Nivel 142,8 ug/dl 314,0 ug/dl



D.S. ± 2,50 ug/dl ± 3,93 ug/dl



C.V. 1,75 % 1,25 %



b) Recuperación: agregando cantidades conocidas de Fe (II) a alícuotas de un mismo suero, se recuperó entre 90 y 103%. c) Linealidad: la reacción es lineal hasta 1000 ug/dl. d) Límite de detección: 6,05 ug/dl. PARAMETROS PARA ANALIZADORES AUTOMATICOS Para las instrucciones de programación debe consultarse el 870460000 / 00 Pág. 2 de 6



Manual del Usuario del Analizador en uso. Para la calibración debe emplearse Calibrador A plus de Wiener lab., de acuerdo a los requerimientos del analizador.



SIMBOLOS Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.



PRESENTACION - 5 x 20 ml (Cód. 1492003).



C



BIBLIOGRAFIA - Dixon, K. - Ann. Clin. Biochem. 10/5:127 (1973). - I.C.S.H. - Am. J. Clin. Path. 56/4:543 (1971). - Zak, B.; Baginski, E.S.; Epstein, E. y Wiener, L.M. - Clin. Toxicol. 4/4:621 (1971). - Rojkín, M.L.; Olguín de Mariani, M.C.; Drappo, G.A. y Albarracín, A. - III Congreso Argentino de Bioquímica - Buenos Aires (1975). - Young, D.S. - "Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests", AACC Press, 4th ed., 2001.



P Representante autorizado en la Comunidad Europea



Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"



V



Uso diagnóstico "in vitro"



X
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Riesgo biológico Volumen después de la reconstitución
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Irritante Consultar instrucciones de uso Calibrador Control Control Positivo Control Negativo Número de catálogo
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AA • ...... Todos nuesuos productos son construidos en chilpas de «ero de primeril Cil6dad (Plilnitud Perfectil) y termi
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TAXI SATELITAL. 3555555 http://3555555satelital.com/. GLOBAL CAR¨S TAXI. Central 368-5904. Cell Phone (RPC):. 986-607-79
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Corriere AA 

Page 1.
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aa sanidad 

20 sept. 2019 - Email: [email protected] TelÃ©fono 983218524 - 653883739. A.A. SANIDAD-. COMUNICADO DE PRENSA. CESM EXI
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Teniendo en cuenta que el producto de una matriz por su inversa es la matriz identidad y que esta es el elemento neutro
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Free healthy food . Tips for eating well to improve healttr . Referrals for medical and dental care, health insurance, c
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CaMpEón inFantiL aa inFantiL aa AWS 

22 oct. 2012 - Barack Obama, candidato demócrata. aFp / EnD. Mitt Romney, candidato republicano. rafael Lara reynosa, ta
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vom aa zum aa im rechtschreibunterricht 5 

VOM AA ZUM AA IM RECHTSCHREIBUNTERRICHT 5 KLASSE MITTELSCHULE PDF DATABASE ID IAB8 -. Are you looking for ebook Vom Aa Zum Aa Im ...
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BATH-2. Sup:4.35m². DISTRIBUIDOR. CORRIDOR. Sup:6.10m². LAVADERO. UTILITY ROOM. Sup:0.95m². HABITACIÓN PRINCIPAL. BEDROO
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AA Hoover Flyer 2Seiten 
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AA 490 711 

the local regulations concerning room ventilation, ... combined ventilation system for the entire household ..... natura
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Skoda Citigo AA 
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SALÓN-COMEDOR-COCINA. LIVING ROOM-KITCHEN. Sup:33.60m². HABITACIÓN-2. BEDROOM-2. Sup:12.50m². HABITACIÓN-3. BEDROOM-3. S
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PLANOS COMERCIALES: Superficies, medidas, configuraciÃ³n, lindes y demÃ¡s, son los previstos, sujetos a posibles modific
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UIBC-TIBC AA líquida 

C.V.. 132,46 ug/dl. ± 3,73 ug/dl. 2,82 %. 184,83 ug/dl. ± 6,70 ug/dl. 3,62 %. 416,35 ug/dl. ± 7,63 ug/dl. 1,83 % b) Lími
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BISAGRA AA 34x48 

KRAEFFT Y CIA. S.H. Venezuela 3925 · B1603BTQ Villa Martelli · Pcia. de Buenos Aires · Argentina. Tel/Fax (54-11) 4709 -










 


[image: alt]





1 1 AA 

BEDROOM-2. Sup:12.25m². 0. 1. 2. 3. Bloque. Planta. Vivienda. COMMERCIAL FLOOR PLANS: Area, measurements, room distribut










 


[image: alt]





AA Hoover Flyer 2Seiten 
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AA-2045280-2_pub.pdf 

15.01.2018 - 1x. 1x. 2x. 8x. 4x. 191235. 191221. 191222. 100092. 3. Page 4. 111631. 2x. 191235. 191221. 4. AA-2045280-2. Page 5. 5. Page 6. 111631. 2x.
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AA 490 711 

connection cable can be damaged. Do not bend or ... bend or pinch connection cables during installation. Check your ....
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VW Up AA SCC 
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Duracell Plus Power AA 

Nominal voltage. 1.5 V. Impedance. 120 m-ohm @ 1 kHz. Typical weight. 24 g (0.8 oz). Typical volume. 8.4 cm3 (0.5 in3). Terminals. Flat. Storage temperature ...
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COMMERCIAL FLOOR PLANS: Area, measurements, room distribution, boundaries and others may be subject to changes due to te










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














