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Immunoglobulin E ELISA Kit Quantitative Bestimmung des Gesamtgehalts von IgE-Antikörpern Produktcode GD09 96 Tests



Alle in diesem Kit enthaltenen Reagenzien sind nur für In-vitro-Diagnostik bestimmt 140610



1. Verwendungszweck Der IgE Gesamtkit ist eine empfindliche ELISA-Methode zur Erkennung von IgE-Antikörpern. Er soll als Hilfsmittel für die Diagnose von Atopie bei Kindern und Erwachsenen dienen. Alle Komponenten dieses Kits sind nur für In-vitro-Diagnostik bestimmt.



·



Positive Kontrolle: 1 ml 10mM tris-gepufferte Salzlösung mit humanem IgE, gebrauchsfertig



·



Gebrauchsanweisungen



5. Sonstige erforderliche Geräte



2. Einleitung.



1.



Die molekulare Struktur von Immunoglobulin E ähnelt der anderer Klassen mit zwei spezifischen Antigen-Bindungsstellen an einem konstanten (Fc) Bereich. Das Vorhandensein von IgE in Serum hat keine bekannte biologische Relevanz und nur in Verbindung mit Blutbasophilen oder Gewebemastzellen eine Wirkung. Diese Zellen setzen Mediatoren frei, welche die unmittelbaren Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen.



2.



Die Mechanismen, die die IgE-Synthese regulieren, unterscheiden sich von denen anderer Klassen. Bei normalen Patienten ist der Serumspiegel normalerweise niedrig. Der Spiegel steigt in der Kindheit bis auf Erwachsenenniveau im 15 bis 20 Lebensjahr. Da der IgESpiegel normalerweise niedrig ist, verursacht eine spezifische IgEReaktion auf ein Allergen häufig einen deutlichen Anstieg des IgEGesamtspiegels. Der Test ist gemäß „Second International IgE Reference Serum“ kalibriert: 75/502 (IU/ml). Ein erhöhter Gesamtspiegel von IgE weist stark auf eine atopische Veranlagung hin, liefert aber keinen Hinweis auf die auslösende Substanz. Ein erhöhter IgE-Spiegel wurde bei Patienten mit parasitären Erkrankungen, Tropeneosinophilie und bei bestimmten Reaktionen auf Medikamente gefunden. Die Messung des IgE-Gesamtspiegels ist besonders bei der Diagnose von atopischen Erkrankungen bei Kleinkindern hilfreich. Bei Erwachsenen gibt es eine Überschneidung von atopischen und normalen Patienten. Bei der normalen Bevölkerung werden Werte von bis zu 120 lU/ml gefunden, während die meisten Patienten mit atopischen Erkrankungen einen Spiegel von über 120 IU/ml haben. Es gibt keinen geschlechtsspezifischen Unterschied bei der normalen IgEKonzentration.



6. Vorsichtsmaßnahmen 6.1 Sicherheitsvorkehrungen 1. 2. 3.



4.



3. Testprinzip



5.



Verdünnte Serumproben werden mit auf Mikrotierbehältern immobilisiertem humanem IgE inkubiert. Nach dem Auswaschen von ungebundenen Serumkomponenten werden den Mikrotierbehältern mit Meerrettichperoxidase verbundene monoklonale IgE-Antikörper von Mäusen zugefügt. Dies verbindet sich mit oberflächengebundenem IgE in der zweiten Inkubation. Ungebundene Konjugate werden durch Spülen entfernt, dann wird eine Lösung mit 3,3’,5,5’Tetramethylbenzidin (TMB) und Enzymsubstrat zugefügt, um eine spezifische Antikörperbindung aufzuspüren. Die Zugabe einer Stopplösung beendet die Reaktion und schafft den richtigen pH-Wert für die Farbentwicklung. Die optische Dichte der Standards, die positive Kontrolle und die Proben werden mit einem Mikroplattenleser bei 450 nm ermittelt.



6.



· ·



1. 2.



3.



5.



Mikroplatte: 96 Behälter in 12 x 8 einzeln abbrechbaren Streifen, vorbeschichtet mit monoklonalem Anti-IgE, mit Halter in Folienbeutel mit Trockenmittel



6.



Reagenz 1: Probenverdünnungsmittel 10 nM gepufferte Proteinlösung, pH 7,2 mit antimikrobiellem Mittel, 50 ml (blau), gebrauchsfertig



7.



·



Reagenz 2: Waschpufferkonzentrat (X 10), 100mM trisgepufferte Salzlösung mit Reinigungsmittel, pH 7,2, 100 ml



·



Reagenz 3: Konjugat Maus-Anti-Human-IgE-Konjugat (Meerrettichperoxidase) in Protein-stabilisierender Lösung und antimikrobielles Mittel, 12 ml, (rot), gebrauchsfertig



·



Reagenz 4: TMB-Substrat wässrige Lösung aus TMB und Wasserstoffperoxyd, 12 ml, gebrauchsfertig



·



Reagenz 5: Stopplösung gebrauchsfertig



·



Standards: 0, 50, 150, 375, 1250 IU/ml, 1ml von 10mM trisgepufferter Salzlösung mit humanem IgE, gebrauchsfertig



0,25M



Schwefelsäure,



12



ml,



Alle in diesem Kit enthaltenen Reagenzien sind nur für In-vitro-Diagnostik bestimmt. Nur erfahrenes Laborpersonal sollte diesen Test anwenden. Das Testprotokoll muss genau befolgt werden. Alles Material aus menschlicher Quelle, das für die Vorbereitung von Standards und die Kontrolle für diesen Test verwendet wird, wurde getestet und wies keine Antikörper gegen HIV, HbsAg und HCV auf. Keine Testmethode kann jedoch eine vollständige Garantie dafür bieten, dass keine Infektionserreger vorhanden sind. Deshalb sollten alle Reagenzien, die menschliches Material enthalten, so gehandhabt werden, als seien sie potenziell infektiös. Das Laborpersonal sollte Handschuhe und Schutzkleidung tragen, wenn Serum von Patienten oder Produkte auf Basis von Serum bearbeitet werden. Die Reagenzien dieses Kits enthalten antimikrobielle Wirkstoffe und die Substratlösung enthält 3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidin. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Die Stopplösung enthält 0,25 M Schwefelsäure. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei jedwedem versehentlichem Kontakt sofort mit reichlich W asser ausspülen. Alle Flüssigkeiten, die in Kontakt mit potenziell infektiösem Material gekommen sind, müssen in einem Behälter mit Desinfektionsmittel entsorgt werden. Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen örtlichen Bestimmungen erfolgen.



6.2 Technische Vorsichtsmaßnahmen



4.



4. Inhalt des Kits



Teströhrchen für Verdünnung · Messzylinder zur Vorbereitung des Spülpuffers · Präzisionspipetten und Einwegspitzen für 10ml, 100ml, 1ml · EIA Mikroplattenwascher oder Mehrkanalpipette oder Spülflasche · destilliertes oder entionisiertes Wasser · absorbierendes Papier · EIAMikroplattenleser mit 450 nm und optional 630 nm Referenzfilter. Alternativ kann ein geeignetes automatisches System verwendet werden. Sowohl die manuellen als auch automatischen Instrumente sollten die folgenden Kriterien erfüllen: Pipetten mit einer Ungenauigkeit von weniger als 3 % ohne Übertragen der Pipettierschritte. Die Mikroplattenwascher sollten 99% der Flüssigkeit entfernen. Automaten sollten den Zeitraum zwischen Waschen und Zugabe des nächsten Reagenz minimieren.



8. 9. 10. 11. 12.



Die Streifen und Lösungen sollten nicht verwendet werden, wenn der Folienbeutel beschädigt ist oder Flüssigkeiten ausgelaufen sind. Lassen Sie vor Gebrauch alle Reagenzien und die Mikroplatte auf Zimmertemperatur aufwärmen. Stellen Sie sicher, dass der Folienbeutel mit der Mikroplatte und ungebrauchten Streifen dicht verschlossen ist und Trockenmittel enthält, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Nach Gebrauch bei 2°C bis -8°C lagern. Integrieren Sie die positive Kontrolle in jeden Testlauf, um die Stabilität des Reagenz und die korrekte Testleistung zu überwachen. Beachten Sie genau die angegebenen Inkubationszeiten und Temperaturen. Bei Verwendung in Automaten beachten Sie bitte erforderlichen Sicherheitsmengen zur Einrichtung des Instruments und Totvolumen des Pipettierroboters. Stellen Sie sicher, dass zwischen den Behältern keine Querkontamination auftreten kann. Bewahren Sie alle Pipetten und andere für das Enzymkonjugat verwendeten Instrumente strikt getrennt von dem Substratreagenz auf. Beim Pipettieren des Konjugats oder TMB-Substrats sollte die erforderliche Anzahl von Behältern aliquotiert werden um zu vermeiden, dass Pipettenspitzen mehrfach in die Reagenzienflaschen eingeführt werden. Schütten Sie niemals ungebrauchte Reagenzien in die Originalflaschen zurück. Die Mikrotrierbehälter dürfen während der Inkubationsschritte nicht austrocknen. Halten Sie die beschriebenen Waschverfahren genau ein. Unzureichendes Waschen kann ein hohes Hintergrundsignal auslösen. Von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen während allen Inkubationsschritten fern halten. Setzen sie die farblich markierten Verschlüsse auf die richtigen Fläschchen, um Querkontamination zu vermeiden. Es ist wichtig, alle Proben und die positive Kontrolle unverzüglich in die Behälter zu geben. Stellen Sie deshalb sicher, dass alle Proben dispensierbereit sind.



7. Haltbarkeit und Lagerung



Lagern Sie den Kit nach Erhalt bei 2°C bis -8°C. Nach Öffnen bleibt der Kit 3 Monate stabil (bzw. bis zum Verfallsdatum, wenn dies weniger als 3 Monate beträgt). Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Keinen Bestandteil des Kits einfrieren. Der gelöste Waschpuffer hat eine Haltbarkeit von 3 Monaten, wenn er bei 2°C bis -8°C in einer verschlossenen Flasche aufbewahrt wird



Geographische Faktoren können einen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Alter Neugeborene Bis zu 3 Monate 3 bis 12 Monate 1 bis 5 Jahre 5 bis 10 Jahre



8. Probenentnahme und -lagerung Serum- oder Plasmaproben können verwendet werden und sollten für Langzeitlagerung bei -20°C gelagert werden. Gefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Test gut gemischt werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen kann die Ergebnisse beeinträchtigen. Die Zugabe von Konservierungsmitteln zur Serumprobe kann die Ergebnisse beeinträchtigen. Mikrobisch kontaminierte, wärmebehandelte oder Feinstaub enthaltende Proben sollten nicht verwendet werden. Stark hämolysierte, ikterische oder lipämische Proben sollten vermieden werden. 9. Zubereitung der Reagenzien 1.



Verdünnen Sie den Waschpuffer (Reagenz 2) 1:9 in destilliertem Wasser, um ausreichend Puffer für den Assaylauf herzustellen, z.B. 50 ml Waschpufferkonzentrat auf 450 ml Wasser.



Erwachsene



13. Einschränkungen des Verfahrens 1.



2.



Stellen Sie die erforderliche Anzahl von Streifen für die Prüfung zusammen.



2.



3.



Dosieren sie 100 ml jedes Standards und die positive Kontrolle. Dosieren Sie 20ml von jeder Probe, die getestet werden soll, zu. Dosieren Sie 80ml des Probenverdünners in jeden Probenbehälter (um eine 1/5-Verdünnung herzustellen). Tippen Sie die Platte schnell an, um den Behälterinhalt zu mischen. 60 Minuten lang bei Zimmertemperatur inkubieren. Vermeiden Sie während aller Inkubationen direkte Sonneneinstrahlung und die Nähe von Hitzequellen. Nach 60 Minuten den Behälterinhalt abgießen oder absaugen und die Behälter dreimal automatisch oder manuell auswaschen (siehe unten). Ein sorgfältiges Waschen ist der Schlüssel zu guten Ergebnissen. Unbedingt darauf achten, dass die Behälter nicht austrocknen. Manuelles Waschverfahren; Behälter durch Umdrehen leeren. Füllen Sie die Behälter mittels Mehrkanalpipette oder Waschflasche mit Waschpuffer. Durch Umdrehen leeren und die Behälter auf saugfähigem Papier trocknen. Dieses Waschverfahren zweimal wiederholen.



< 188



Patienten mit IgE-Werten unter dem altersbezogenen Spiegel haben ein niedriges Risiko für atopische Erkrankungen. Die Ergebnisse müssen in Verbindung mit anderen klinischen Informationen über den jeweiligen Patienten interpretiert werden. Testempfindlichkeit Die nachweisbare Mindestkonzentration des gesamten IgE-Spiegels beträgt 0,9 lU/ml



10. Testverfahren



1.



Werte (IU/ml 75/502) < 11 < 25 < 37 < 135 < 144



3.



Die Ergebnisse dieses Tests sollten im Hinblick auf die klinischen Befunde und die Patientenanamnese interpretiert werden. Die IgE-Reaktion ist kurzlebig. Patienten, die in letzter Zeit keine atopischen Probleme hatten, haben wahrscheinlich einen niedrigen IgE-Spiegel. Die Ergebnisse dieses Tests sind kein diagnostischer Nachweis für das Vorhandensein einer atopischen Erkrankung bzw. schließen sie nicht aus.



. 14. Leistungsmerkmale Inter-Test-Genauigkeit Probe A Probe B Probe C



IgE IU/ml 497 614 2013



Intra-Test-Genauigkeit CV s sind normalerweise 























Empfehlen Sie Dokumente












Anforderungsbogenfür Spez IgE 












 








Anforderungsbogenfür Spez IgE 












 








Herz-Kreislauf Total Total Total Total Total Krebs Demenz ... 

Grippe. LungenentzÃ¼ndung. Chronische Bronchitis. Asthma. VerkehrsunfÃ¤lle andere UnfÃ¤lle. Suizid. Ãœbrige: 8952. Ãœbrige: 1178. Ãœbrige: 661. Ãœbrige: 150. 7716.










 








Ger)_2015 

Klabunde. Featuring. Quentin Sinatra (Electric Guitar). Original cover photograph "Skating at Trinity" made available by say_cheddar under a Creative Commons.










 








Arbeitsanleitung/Manual IgE - bei Immundiagnostik 

If this option is not available with the used program, a control of ... This assay was produced and put on the market according to the IVD guidelines of 98/79/EC.










 








SÍNTESIS CURRICULAR IGE Silvia Guadalupe García 

I.G.E. Silvia Guadalupe García Segura. DEPARTAMENTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. Domicilio: Blvd. Armando del Castillo










 








tontrÃ¤ger 

die zurÃ¼ckhaltende Drum-FÃ¼hrung von Dominic Egli. Auf hohem Niveau entwickeln die beiden die Ã¤uÃŸerst sensible Christensen/Holland-Schule weiter, und so findet in der alpinen, aufgeschlossenen Umgebung der. Westschweiz (Vevey) eine hervorra- gende










 








JÃ¤ger 

Die AnwÃ¤lte haben zwar mit- einander. SchriftsÃ¤tze ausge- tauscht, passiert ist laut Finanz- landesrat Christian StÃ¶ckl (Ã–VP) seither aber nichts. â€žDie AnwÃ¤lte.










 








weihnachten by lautenschlÃ¤ger - Feinkost LautenschlÃ¤ger 

Kuhrohmilch, mit schwarzen TrÃ¼ffel. 100g. 5.99. DÃ©lice des CrÃ©miers, 72% Fett i. Tr., past. Kuhmilch, cremig & sahnig. 100g. 2.95. Saint-FÃ©licien, 70% Fett i. Tr., past. .... gen und jeden Freitag nach Oberursel,. KÃ¶nigstein und Kronberg. Vorbes










 








Allergozyme Spez. IgE ELISA Alpha 5 

minierter Bereiche sind geeignete Mittel/Verfahren ein- zusetzen. Die Referenzen zeigen keine ReaktivitÃ¤t ge- genÃ¼ber HBSAg (Hepatitis B Surface Antigen), ...










 








Der wassertrÃ¤ger 

WofÃ¼r schÃ¤mst du dich?" "Ich war die ganze Zeit nicht in der Lage, das Wasser zu halten, so dass du durch mich immer nur die HÃ¤lfte zu dem Haus deines Herrn ...










 








Ger DS InHIsPresence t 












 








Allergozyme Spez. IgE ELISA RV 5 

bleibt frei. 6. Mikrotiterplatte bedecken und [VARIANTE A] 1 Stunde bei 37 Â°C oder [VARIANTE B] 3 Stunden .... Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.










 








ALIADA TOTAL 

➢Anestesia -- Hasta el 25% por cada cirugía. ➢Anestesia para cáncer en la piel Hasta $125 por procedimiento. ➢Cáncer de










 








total $30.220.000 

13 cartulinas separadoras en papel Bristol de 150 gms, policromía tamaño 16 X 21.5 con pestaña plastificada. c. Las prim










 








Year Total 

Staff Development. May-17. Spring Break. March 16-17, 2017. Jan-17. Jul-17. 5/1-5/5. EOC. 10/17-10/20 & 3/6-3/9. STA










 








Motorsport-Total 

**Quelle: Eigene Erhebung: Google Analytics Oktober 2017 ... Quelle: IVW / Media Impact / Durchschnitt der vergangenen 12 Monate, Stand Oktober 2016.










 








total mente 

en o transmitida por un sistema de recuperación de in- formación, en ninguna ... el mismo objetivo .161. Un vehículo de










 








total: 34232.36 

SCHOOL FIRST ANNUAL FINANCIAL MANAGEMENT REPORT. DENNIS MCENTIRE. FIDEL BAEZA. ETHEL BARRIGA. HELIO FRANCO. LUIS M. LOZA










 








Total: 378 3 Total: 2 377 Total: 409 4 Total: 1 388 Hunt Seat Totals 

4 feb. 2017 - Kaci Fisher. 9. 10 Ashley Mauney. 70.0. Shirley. 1. 74.0. Sarah Orsak. 5. Total: 348.5. 0. Total: 5. 369.0










 








DistributorGuidebook GER web 












 








GD74 ANA Ease140610 GER 












 








Anlage PreistrÃ¤ger - Hamburg.de 

Studentische Lehrveranstaltungskritik ist bei ihm kein Selbstzweck, sondern fÃ¼hrt zu ... nimmt uns als eigenstÃ¤ndige Denker ernst, von deren Gedanken sie sich ...










 








Anlage PreistrÃ¤ger - Hamburg.de 

Hochschule fÃ¼r Angewandte Wissenschaften Hamburg: Der Preis ... Projektmanagement durch eine verstÃ¤ndliche und anschauliche ErlÃ¤uterung komplizierter.
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