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Single patient use.



ENGLISH



Small mask for ages 0-18 months



LiteTouch for OptiChamber Diamond INSTRUCTIONS FOR USE MODE D’EMPLOI INSTRUCCIONES PARA EL USO



LiteTouch face mask is only for use with OptiChamber Diamond anti-static valved holding chamber Le masque facial LiteTouch ne doit être employé qu’avec la Chambre de stockage de produit à valves antistatiques OptiChamber Diamond



Medium mask for ages 1-5 years Large mask for ages 5 years + CAUTION: US federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician or licensed healthcare professional.



Intended use



ENGLISH



The LiteTouch mask is to be used with OptiChamber Diamond anti-static valved holding chamber (VHC). The mask is intended to be used to help administer aerosolized medication from most pressurized metered dose inhalers used with valved holding chambers as prescribed by a physician or health care professional. The intended environments for use include home, hospital and clinics.



Important: Does not contain natural rubber latex. Storage Conditions: 0˚ F - 140˚ F (-18˚ C - 60˚ C); 0 - 100% RH Operating Conditions: Follow the operating conditions as per your metered dose inhaler (MDI). Product not manufactured with BPA, as declared by our suppliers.



La mascarilla LiteTouch se debe usar únicamente con la cámara de retención antiestática con válvula OptiChamber Diamond
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Caution Always check the inside of the mask for any debris before use. Supervision is needed when this mask is used by or near children. As it is not a toy, the mask should only be used during treatment and then stored in a clean place out of the reach of children.



ENGLISH



P  lace mask onto the VHC mouthpiece and gently twist until it fits securely. 2 Place mask over patients nose and mouth. 3 Follow your VHC instructions for use. 1



Cleaning Weekly agitate in warm soapy water for 2 minutes or soak for 10 minutes, rinse and air dry. Aerosol characterization data available at http://www.philips.com/litetouch



Respironics, LiteTouch and OptiChamber are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and its afliates. All rights reserved. © 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.



Manufactured for Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd Chichester Business Park, City Fields Way Tangmere, Chichester, PO20 2FT UK Toll Free: +1-800-345-6443 Telephone: +1-724-387-4000 www.philips.com/respironics PN 1108963 R02
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Pour un seul patient.



FRANÇIAS



Masque de petite taille pour les enfants de 0 à 18 mois Masque de taille intermédiaire pour les enfants de 1 à 5 ans Masque de grande taille pour les enfants de 5 ans et plus MISE EN GARDE : Aux États-Unis, le droit fédéral ne permet la vente de ce dispositif que sur ordonnance d’un médecin ou d’un prestataire de soins de santé dûment agréé. Important : Ne contient pas de caoutchouc latex naturel Conditions d’entreposage : 0° F à 140°F (-18° C – 60° C) ; 0 – 100 % HR Conditions de fonctionnement : suivez les conditions de fonctionnement figurant sur votre inhalateur doseur (MDI). Ce produit n’a pas été fabriqué avec BPA, comme indiqué par nos fournisseurs.



Emploi prévu : FRANÇIAS Le masque facial LiteTouch doit être employé avec la Chambre de stockage de produit à valves antistatiques OptiChamber Diamond. Le masque est conçu pour emploi en vue d’aider à administrer un médicament par aérosol en utilisant la plupart des inhalateurs doseurs avec des chambres de stockage de produit à valves conformément aux prescriptions des médecins et autres prestataires de soins de santé. Les environnements prévus pour un tel emploi incluent la résidence du patient, les hôpitaux et les cliniques. Mise en garde : Inspectez toujours l’intérieur du masque avant l’emploi pour vous assurer qu’il n’y a pas de débris. Une supervision est nécessaire quand ce masque est utilisé par des enfants ou en présence d’enfants. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’un jouet, le masque ne doit être utilisé que pendant le traitement, et il doit être rangé ensuite dans un endroit propre, hors de la portée des enfants.
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FRANÇIAS



Para usar en un solo paciente.



ESPAÑOL



Mascarilla pequeña para niños de 0 a 18 meses de edad P  lacez le masque sur l’embout buccal de la chambre de stockage de produit à valves et faites-le tourner doucement jusqu’à ce qu’il soit bien en place. 2 Placez le masque sur le nez et la bouche du patient. 1



3



S uivez les instructions de votre chambre de stockage de produit à valves pour vous en servir.



Nettoyage Une fois par semaine, agitez dans de l’eau chaude savonneuse pendant deux minutes ou laissez immergé pendant 10 minutes, rincez et laissez sécher à l’air. Données de caractérisation de l’aérosol consultables à http://www.philips.com/litetouch



Mascarilla mediana para niños de 1 a 5 años de edad Mascarilla grande para niños de 5 años de edad o mayores PRECAUCIÓN: Las leyes federales (EE.UU.) limitan la venta de este dispositivo a un médico o profesional sanitario con licencia o bajo sus órdenes. Importante: No contiene goma látex natural Condiciones de almacenamiento: 0° F a 140°F (-18° C – 60° C); 0 – 100% HR Condiciones operativas: siga las condiciones operativas de acuerdo con su inhalador de dosis medidas (MDI). Este producto no fue fabricado con bisfenol A (BPA), como indicado por nuestros proveedores.



Uso previsto:



ESPAÑOL



La mascarilla LiteTouch se debe usar con la cámara de retención antiestática con válvula OptiChamber Diamond. El uso previsto de la mascarilla es para ayudar a administrar medicamentos en aerosol provenientes de la mayoría de los inhaladores de dosis medidas a presión usados con cámaras de retención con válvulas, según lo recetado por el médico o profesional sanitario. Los ambientes previstos para el uso incluyen el hogar, los hospitales y las clínicas. Precaución: Antes de usar, siempre examine el interior de la mascarilla por cualquier basura presente. Se requiere la supervisión de un adulto cuando esta mascarilla se usa por o alrededor de niños. La mascarilla no es un juguete, y debe usarse únicamente para el tratamiento; mientras no esté en uso, debe guardarse en un sitio limpio y fuera del alcance de los niños.



ESPAÑOL



C  oloque la mascarilla sobre la boquilla de la cámara de retención con válvula y tuerza suavemente hasta que quede bien acertada 2 C  oloque la mascarilla sobre la nariz y la boca del paciente 3 S  iga las instrucciones para el uso de la cámara de retención con válvula. 1



Limpieza Una vez por semana, agite en agua jabonosa tibia durante 2 minutos o deje en remojo durante 10 minutos, enjuague y deje secar al aire. Datos de caracterización del aerosol se encuentran en http://www.philips.com/litetouch
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Uso previsto:



ESPAÑOL



La mascarilla LiteTouch se debe usar con la cámara de retención antiestática con válvula OptiChamber Diamond. El uso previsto de la mascarilla es para ayudar a administrar medicamentos en aerosol provenientes de la mayoría de los inhaladores de dosis medidas a presión usados con cámaras de retención con válvulas, según lo recetado por el médico o profesional sanitario. Los ambientes previstos para el uso incluyen el hogar, los hospitales y las clínicas. Precaución: Antes de usar, siempre examine el interior de la mascarilla por cualquier basura presente. Se requiere la supervisión de un adulto cuando esta mascarilla se usa por o alrededor de niños. La mascarilla no es un juguete, y debe usarse únicamente para el tratamiento; mientras no esté en uso, debe guardarse en un sitio limpio y fuera del alcance de los niños.



ESPAÑOL



C  oloque la mascarilla sobre la boquilla de la cámara de retención con válvula y tuerza suavemente hasta que quede bien acertada 2 C  oloque la mascarilla sobre la nariz y la boca del paciente 3 S  iga las instrucciones para el uso de la cámara de retención con válvula. 1



Limpieza Una vez por semana, agite en agua jabonosa tibia durante 2 minutos o deje en remojo durante 10 minutos, enjuague y deje secar al aire. Datos de caracterización del aerosol se encuentran en http://www.philips.com/litetouch
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Pour un seul patient.



FRANÇIAS



Masque de petite taille pour les enfants de 0 à 18 mois Masque de taille intermédiaire pour les enfants de 1 à 5 ans Masque de grande taille pour les enfants de 5 ans et plus MISE EN GARDE : Aux États-Unis, le droit fédéral ne permet la vente de ce dispositif que sur ordonnance d’un médecin ou d’un prestataire de soins de santé dûment agréé. Important : Ne contient pas de caoutchouc latex naturel Conditions d’entreposage : 0° F à 140°F (-18° C – 60° C) ; 0 – 100 % HR Conditions de fonctionnement : suivez les conditions de fonctionnement figurant sur votre inhalateur doseur (MDI). Ce produit n’a pas été fabriqué avec BPA, comme indiqué par nos fournisseurs.



Emploi prévu : FRANÇIAS Le masque facial LiteTouch doit être employé avec la Chambre de stockage de produit à valves antistatiques OptiChamber Diamond. Le masque est conçu pour emploi en vue d’aider à administrer un médicament par aérosol en utilisant la plupart des inhalateurs doseurs avec des chambres de stockage de produit à valves conformément aux prescriptions des médecins et autres prestataires de soins de santé. Les environnements prévus pour un tel emploi incluent la résidence du patient, les hôpitaux et les cliniques. Mise en garde : Inspectez toujours l’intérieur du masque avant l’emploi pour vous assurer qu’il n’y a pas de débris. Une supervision est nécessaire quand ce masque est utilisé par des enfants ou en présence d’enfants. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’un jouet, le masque ne doit être utilisé que pendant le traitement, et il doit être rangé ensuite dans un endroit propre, hors de la portée des enfants.
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FRANÇIAS



Para usar en un solo paciente.



ESPAÑOL



Mascarilla pequeña para niños de 0 a 18 meses de edad P  lacez le masque sur l’embout buccal de la chambre de stockage de produit à valves et faites-le tourner doucement jusqu’à ce qu’il soit bien en place. 2 Placez le masque sur le nez et la bouche du patient. 1



3



S uivez les instructions de votre chambre de stockage de produit à valves pour vous en servir.



Nettoyage Une fois par semaine, agitez dans de l’eau chaude savonneuse pendant deux minutes ou laissez immergé pendant 10 minutes, rincez et laissez sécher à l’air. Données de caractérisation de l’aérosol consultables à http://www.philips.com/litetouch



Mascarilla mediana para niños de 1 a 5 años de edad Mascarilla grande para niños de 5 años de edad o mayores PRECAUCIÓN: Las leyes federales (EE.UU.) limitan la venta de este dispositivo a un médico o profesional sanitario con licencia o bajo sus órdenes. Importante: No contiene goma látex natural Condiciones de almacenamiento: 0° F a 140°F (-18° C – 60° C); 0 – 100% HR Condiciones operativas: siga las condiciones operativas de acuerdo con su inhalador de dosis medidas (MDI). Este producto no fue fabricado con bisfenol A (BPA), como indicado por nuestros proveedores.
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Single patient use.



ENGLISH



Small mask for ages 0-18 months



LiteTouch for OptiChamber Diamond INSTRUCTIONS FOR USE MODE D’EMPLOI INSTRUCCIONES PARA EL USO



LiteTouch face mask is only for use with OptiChamber Diamond anti-static valved holding chamber Le masque facial LiteTouch ne doit être employé qu’avec la Chambre de stockage de produit à valves antistatiques OptiChamber Diamond



Medium mask for ages 1-5 years Large mask for ages 5 years + CAUTION: US federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician or licensed healthcare professional.



Intended use



ENGLISH



The LiteTouch mask is to be used with OptiChamber Diamond anti-static valved holding chamber (VHC). The mask is intended to be used to help administer aerosolized medication from most pressurized metered dose inhalers used with valved holding chambers as prescribed by a physician or health care professional. The intended environments for use include home, hospital and clinics.



Important: Does not contain natural rubber latex. Storage Conditions: 0˚ F - 140˚ F (-18˚ C - 60˚ C); 0 - 100% RH Operating Conditions: Follow the operating conditions as per your metered dose inhaler (MDI). Product not manufactured with BPA, as declared by our suppliers.



La mascarilla LiteTouch se debe usar únicamente con la cámara de retención antiestática con válvula OptiChamber Diamond
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Caution Always check the inside of the mask for any debris before use. Supervision is needed when this mask is used by or near children. As it is not a toy, the mask should only be used during treatment and then stored in a clean place out of the reach of children.



ENGLISH



P  lace mask onto the VHC mouthpiece and gently twist until it fits securely. 2 Place mask over patients nose and mouth. 3 Follow your VHC instructions for use. 1



Cleaning Weekly agitate in warm soapy water for 2 minutes or soak for 10 minutes, rinse and air dry. Aerosol characterization data available at http://www.philips.com/litetouch



Respironics, LiteTouch and OptiChamber are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and its afliates. All rights reserved. © 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.



Manufactured for Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd Chichester Business Park, City Fields Way Tangmere, Chichester, PO20 2FT UK Toll Free: +1-800-345-6443 Telephone: +1-724-387-4000 www.philips.com/respironics PN 1108963 R02
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Diamond 

Diamond. 507413. Lámparas de techo. Producto recomendado. Colgante pequeño realizado en metal acabado cromo. Tulipa comp
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Diamond Race 2015 - Diamond League 

11.09.2015 - 4 OGUNODE Femi. QAT. 4. 4. (2.) 6 CARTER Nesta. JAM. 1. 1 (3.) 200m Men. Rank Name. Nation. Points. Shanghai. (CHN). 17 MAY. Eugene. (USA). 29 MAY. Oslo. (NOR). 11 JUN. Lausanne. (SUI). 9 JUL. London. (GBR). 24 JUL. Stockholm. (SWE). 29 
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Diamond Race 2015 - Diamond League 

11.09.2015 - printed at FRI 11 SEP 2015 22:08. Triple Jump Men. Rank Name. Nation. Points. Doha. (QAT). 15 MAY. Rome. (ITA). 4 JUN. Birmingham. (GBR). 7 JUN. NewYork. (USA). 13 JUN. Lausanne. (SUI). 9 JUL. Monaco. (MON). 17 JUL. Brussels. (BEL). 11 S
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diamond approach 

13.10.2018 - FrÃ¼hzeitige Anmeldung wird empfohlen, weitere Infos werden dann zugesandt. Anmeldung und Fragen an: E-Mail RIN.Organisation@gmail.
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diamond cardigan 

Schnittmusters (â€žDiamond Baby Cardiganâ€œ von Engelinchen) im Beschreibungstext anzugeben. Massenproduktion,. VerÃ¶ffentlichung des eBooks, Weitergabe ...
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Diamond Approach® 

Süddeutschland. Philipp Hasselblatt leitet und arbeitet mit Diamond Approach Gruppen in. Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien. Ort: Spirituelles ...
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Diamond - DECORApremium.com 

Colgante ovalado realizado en metal acabado cromo. Tulipa compuesta por copens cuadrados de cristal transparente, regula
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Diamond - DECORApremium.com 

Diamond. 507039. Plafones de techo. Producto recomendado. Plafón pequeño realizado en metal acabado cromo. Tulipa compue
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Diamond - DECORApremium.com 

Diamond. 508931. Lámparas de pie. Lámpara de pie de 6 luces realizada en metal acabado cromo. Tulipa compuesta por copen
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Diamond - DECORApremium.com 

Voltaje: 110/220 V. Frecuencia: 50/60 Hz. Flujo luminoso: 1.650 lm. BOMBILLA. Referencia: ECORAEEBOMBLED. Portalámparas:
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Diamond - DECORApremium.com 

Diamond. 507130. Plafones de techo. Plafón grande realizado en metal acabado cromo. Tulipa compuesta por copens cuadrado
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Diamond - DECORApremium.com 

Página: 329. Tipo: Lámparas de pared. Colección: Diamond. DIMENSIONES. Dimensiones: 26,0 20,0 13,0 cm. Peso: 1,6 Kg. DIM
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Diamond - DECORApremium.com 

Colgante de 9 luces realizado en metal acabado cromo. Tulipa compuesta por copens cuadrados de cristal transparente, reg
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Diamond - DECORApremium.com 

Lámpara sobremesa de 3 luces realizada en metal acabado cromo. Tulipa compuesta por copens cuadrados de cristal transpar
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Diamond Approach 

Zu dieser fortlaufenden Gruppe sind neue Teilnehmer eingeladen. Termine 2019: 1..-3. Februar, 12.-14. April, 24.-26. Mai, 23.-25. August und 8.-10. November.
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Diamond Approach 

Hazrat Inayat Khan (1882-1927). Wir suchen nach Sinn, nach ErfÃ¼llung, nach Freiheit, nach Ursprung, nach Integration. Wir wollen uns selbst, den Anderen und ...
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diamond mask pdf 

You are entirely free to find, use and download, so there is no cost at all. diamond mask PDF may not make exciting reading, but diamond mask is packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is a
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diamond jacqueline wilson pdf 

You are entirely free to find, use and download, so there is no cost at all. diamond jacqueline wilson. PDF may not make exciting reading, but diamond jacqueline wilson is packed with valuable instructions, information and warnings. We also have many
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diamond dilemma shaping korea for the 21st century pdf 

diamond dilemma shaping korea for the 21st century | Get Read & Download Ebook diamond dilemma shaping korea for the 21st century as PDF for free at The Biggest ebook library in the world. Get diamond dilemma shaping korea for the 21st century PDF fi
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DIAMOND STAR HALO PDF 

diamond star halo | Get Read & Download Ebook diamond star halo as PDF for free at The Biggest ebook library in the world. Get diamond star halo PDF file for ...
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DIAMOND WILLOW PDF 

DIAMOND WILLOW PDF - Are you looking for Ebook diamond willow PDF ? You will be glad to know that right now diamond willow PDF is available on our ...
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KTZ - Red Diamond Design 

28.02.2014 - fungÂ« Anfang der 90er-Jahre. So stieg die Zahl ...... Friedrich-StraÃŸe, Villach; am 12. MÃ¤rz um 11 ...... rin beim ersten Berliner Istaf-. Indoor einen ...
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diamond pocket dictionary pdf 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with diamond pocket dictionary PDF. Ebook, include : Denso Diesel Engine, Die Genesis Unserer ...
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DIAMOND PIN PDF 

Ebook PDF diamond pin Download or Read Online diamond pin Ebook PDF file ... We have many PDF Ebook and user guide is also associated with diamond ...
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