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Medizinische Behandlungen bei MED‑EL Implantatsystemen



English



  AW33296_4.0 (German)



Im vorliegenden Handbuch finden Sie wichtige Anweisungen und Sicherheitsinformationen für Nutzer von MED‑EL Implantatsystemen, die sich einer medizinischen Behandlung unterziehen müssen (z.B. MRT). Als Implantatnutzer haben Sie vielleicht Fragen, bevor Sie sich einer medizinischen Behandlung unterziehen. Aber auch für das medizinische Personal können spezielle Hinweise zur Behandlung von Implantatnutzern hilfreich sein. Die Informationen in diesem Leitfaden sollen dazu beitragen, Schäden an Ihrem Implantat und Verletzungen zu vermeiden. Bitte geben Sie diese Informationen an Ihren Gesundheitsversorger weiter. Nicht alle in diesem Dokument genannten Produkte sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt in allen Ländern zugelassen oder erhältlich. Ihre MED‑EL Vertretung informiert Sie gerne über Produkte, die in Ihrem Land erhältlich sind.
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Der in diesem Dokument verwendete Name „MED‑EL Implantatsystem“ bezieht sich auf alle Implantattypen. Der spezifische Implantatname ist in der Kopfzeile des jeweiligen Abschnitts ersichtlich.
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Interferenz mit anderen Geräten, Widerstandsfähigkeit des Geräts in besonderen medizinischen und diagnostischen Umgebungen • 



• 



• 



• 



• 



• 



• 



In der elektrischen Chirurgie benutzte Geräte können hochfrequente Span‑ nungen erzeugen, die einen Stromfluss in den Elektroden des Implantats be‑ wirken können. Solche Ströme können das Implantat und/oder das umgeben‑ de Gewebe schädigen. Monopolare elektrochirurgische Instrumente dürfen im Kopf- und Nackenbereich nicht verwendet werden. Ist der Einsatz bipolarer elektrochirurgischer Instrumente notwendig, müssen die Spitzen des Kauters mindestens 5 mm von der Referenzelektrode am Stimulatorgehäuse und allen Kontakten der aktiven Elektrode ferngehalten werden. Nehmen Sie Ihre externen Komponenten (z.B. Audioprozessor und Zubehör) vom Kopf, bevor Sie sich einer medizinischen Behandlung unterziehen, bei der elektrischer Strom durch Ihren Körper fließt, oder beobachten Sie sorg‑ fältig die richtige Funktion Ihres gesamten MED‑EL Implantatsystems in den Anfangsphasen der Behandlung. Notwendige Therapien mit ionisierender Strahlung sind genau zu prüfen und das Risiko einer Beschädigung des Implantats sorgfältig gegen den medizini‑ schen Nutzen einer solchen Behandlung abzuwägen. Elektroschock- oder Elektrokrampftherapien dürfen im Kopf- und Nacken‑ bereich nicht durchgeführt werden. Eine derartige Therapie kann zu einer Schädigung des Implantats und/oder des umgebenden Gewebes führen. Neurostimulation oder Diathermie darf nicht im Implantatbereich durchge‑ führt werden, da dadurch ein Stromfluss an den Elektroden erzeugt werden kann. Dies könnte das Implantat und/oder das umgebende Gewebe schädi‑ gen. Dies gilt auch für Iontophorese und jede strominduzierende medizini‑ sche bzw. kosmetische Behandlung. Behandlungen und bildgebende Verfahren mit Ultraschall sollten nicht in der Nähe des Implantats durchgeführt werden, da das Implantat das Ultraschall‑ feld unbeabsichtigt konzentrieren und so Schäden verursachen kann. MED‑EL Implantate halten therapeutische Bestrahlungen bis zu einer Gesamt‑ strahlendosis von 240 Gy stand. Die externen MED‑EL Komponenten müssen allerdings während der Bestrahlung abgenommen werden. Therapien mit ionisierender Strahlung können die elektronischen Bauteile Ihres MED‑EL Im‑ plantatsystems beschädigen. Solche Schäden werden unter Umständen nicht sofort bemerkt. Um die Gefahren einer Nekrose durch lokale Überdosierung zu minimieren, sollte das Implantat während der Strahlentherapie nicht direkt im Strahlengang platziert werden.
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• 



Andere Behandlungsmethoden Die Auswirkungen einer Reihe von Behand‑ lungsmaßnahmen sind nicht bekannt, z.B. elektrische Untersuchungen im Dentalbereich. Wenden Sie sich bitte an Ihre Klinik.



MRT Warnhinweis Die externen Komponenten des MED‑EL Implantat‑ systems (Audioprozessor und Zubehör) sind nicht MR-sicher und müssen vor der Untersuchung abge‑ nommen werden.
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Die implantierten Komponenten des MED‑EL Implan‑ tatsystems sind bedingt MR-sicher.



MRT ist bei Patienten mit MED‑EL Implantaten nur mit speziellen MRT-Geräten möglich. Dieser Implantattyp stellt nachweislich keine bekannte Gefahr in spezifischen MRT-Umgebungen dar (ohne chirurgische Entfernung des internen Magneten), wenn folgende Bedingungen und Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. Das Implantat hat einen speziell aufgebauten Magneten, der auch bei MRT-Unter‑ suchungen in Scannern mit hoher Feldstärke nicht entfernt werden muss. Der Implantatmagnet kann aber chirurgisch entfernt werden, um Bildartefakte bei Kopfuntersuchungen zu reduzieren. Arzt/RTA müssen immer informiert werden, dass ein Patient ein MED‑EL Implantat trägt und daher besondere Sicherheits‑ richtlinien eingehalten werden müssen. Sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind, dürfen MRT-Untersuchungen unter Einhaltung der nachstehenden Sicherheitsrichtlinien durchgeführt werden: • Nur MRT-Scanner mit einem statischen Magnetfeld von 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T oder 3,0 T sind zugelassen. Andere Feldstärken sind nicht zulässig. Die Verwendung anderer Feldstärken kann zu Verletzungen des Patienten und/oder Schäden des Implantats führen. • Bei zusätzlichen Implantaten, z. B. Hörimplantat im anderen Ohr, müssen die MRT-Sicherheitsrichtlinien auch für dieses Implantat eingehalten werden.
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Sicherheitsrichtlinien: • Bevor der Patient den MRT-Raum betritt, müssen alle externen Komponenten des MED‑EL Implantatsystems (Audioprozessor und Zubehör) abgenommen werden. Ein zusätzlicher Kopfverband kann über dem Implantat angelegt werden. Dieser zusätzliche Kopfverband kann eine mindestens drei Mal fest um den Kopf gewickelte Elastikbinde sein (siehe Abb. 1). Der Verband muss eng anliegen, darf aber nicht schmerzhaft sein. • Bei allen MRT-Systemen (1,0 T, 1,5 T und 3,0 T) sollte der Patient im Scanner in Rücken-, Bauch- oder Seitenlage mit gerade ausgerichtetem Kopf sein. Der Patient sollte angewiesen werden, den Kopf nicht mehr als 30 Grad von der Körperlängsachse zur Seite zu neigen, da sonst eine Drehkraft auf den Implantatmagneten ausgeübt wird, was zu Schmerzen führen kann. Bei 0,2 T Scannern ist keine bestimmte Ausrichtung des Kopfes notwendig. • Bei 0,2 T, 1,0 T and 1,5 T Scans (siehe Tabelle 1) dürfen nur Sequenzen des „Normal Operating Mode“ mit einem maximalen SAR-Wert (spezifische Ab‑ sorptionsrate) von 3,2 W/kg verwendet werden. • Bei 3,0 T Scans darf der SAR-Wert die Grenze für die in Tabelle 1 angegebenen anatomischen Regionen nicht übersteigen, um eine potenziell gefährliche Erhitzung an den Elektrodenkontakten zu vermeiden. Aus diesem Grund dürfen mit 3,0 T MRT-Geräten auch keine Kopfsendespulen oder MehrkanalSendespulen verwendet werden. Bei Kopfuntersuchungen und Untersuchungen von Körperstellen, die weniger als 35 cm vom Scheitel entfernt sind, muss das MRI-System über eine Anzeige der geschätzten maximalen spezifischen Absorptionsrate (SAR) verfügen. Sequenzen des „Normal Operating Mode“ sind nur mit folgenden SAR-Ober‑ grenzen erlaubt: – Bei Kopfuntersuchungen: Die maximale gemittelte Kopf-SAR darf 1,6 W/kg nicht übersteigen (50 % der maximalen Kopf-SAR). – Bei Körperstellen weniger als 35 cm vom Scheitel entfernt: Maximale Ganzkörper-SAR darf 1,0 W/kg nicht übersteigen. – Bei Körperstellen mindestens 35 cm vom Scheitel entfernt: Maximale Ganzkörper-SAR darf 2,0 W/kg nicht übersteigen.



5



Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST



MRT Feldstärken



Gemittelte Kopf-SAR



Gemittelte Ganzkörper-SAR Körperstelle 
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Medizinische Behandlungen 

Elektroschockâ€‘ oder Elektrokrampftherapien dÃ¼rfen im Kopfâ€‘ und Nackenâ€‘ bereich nicht durchgefÃ¼hrt werden. Eine derartige Therapie kann zu einer.










 


[image: alt]





Medizinische Behandlungen ProcÃ©dures mÃ©dicales Medische ... 

der elektrischer Strom durch Ihren KÃ¶rper flieÃŸt, oder beobachten Sie sorgâ€‘ ...... fermement au moins trois fois autour de la tÃªte (se reporter Ã  la Figure 1). Le.
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Medizinische Behandlungen ProcÃ©dures mÃ©dicales Procedure 

ginocchio, ecc.). Se si devono esaminare gli arti inferiori, si raccomanda di posizionare il paziente in modo da farlo entrare nello scanner dalle gambe.
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BEHANDLUNGEN l NACH 

[zirka 780 Euro, /nfos: www.hamburg.steigenbergerde]. Massage ... NACHT AUSSCHWEMMEN. Keine Zeit fÃ¼r ... Ãœber den Tag hinweg viel zu trinken, regt den.
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BEHANDLUNGEN l NACH 

NACHT AUSSCHWEMMEN. Keine Zeit fÃ¼r Wellness? Okay, dann schlafen. Sie sich fit! Nachts lÃ¤uft die Regeneration der. KÃ¶rperorgane auf Hochtouren. Diese Detox-. Produkte kÃ¶nnen den Effekt noch verstÃ¤rken. A. Pflaster An fÃ¼nf aufeinanderfolgenden A
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Beauty Behandlungen | Country Club Spa 

GÃ¶nnen Sie Ihren FÃ¼ÃŸen ungeteilte Aufmerksamkeit. Ihre FuÃŸ-VerwÃ¶hnzeit besteht aus einem belebenden FuÃŸbad mit. Chiasamen-Peeling, FuÃŸpflege und ...
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medizinische psychologie und medizinische soziologie kurzgefastes 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Medizinische Psychologie. Und Medizinische Soziologie Kurzgefastes Lehrbuch Fur Arzte Und Studierende Der. Humanmediz
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Preisliste Massagen & Behandlungen - Mur Hotel 

_C P). /. " |. Informationen, REHAFuerte Sur, S.L. (B-76250174). â€œ - - ieâ€œ Calle Rosinante 38 Bco. Vinamar A. â€“ â€“ sprechen Sie 35625 Jandia / Fuerteventura Z ...
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basiswissen medizinische mikrobiologie und 

BASISWISSEN MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE UND INFEKTIOLOGIE BOOK BY. SPRINGER VERLAG PDF - Are you looking for Ebook basiswissen ...
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medizinische schriften pdf 

through the available user guide and find the mainone you'll need. ... Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at ...
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gerontologie medizinische psychologische und 

Are you looking for gerontologie medizinische psychologische und sozialwissenschaftliche PDF?. If you are areader who likes to download gerontologie ...
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hirntod und organtransplantation medizinische 

hirntod und organtransplantation medizinische juristische ethische | Read & Download Ebook hirntod und organtransplantation medizinische juristische ...
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Medizinische Strahlenexpositionen 

Nuclear weapons as well as nuclear and radiological threats by terrorism t - MedPhys .... Medizinische Strahlenexpositionen, 26.03.2007. 14. 37%. 25%. 9%. 7%. 4%. 1%. 1%. 1%. 15%. Frequency ...... Relative risk of lethal cancer diseases.
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Medizinische Hypnose - mentavio 

hat an dem Seminar. â€žMedizinische Hypnose" am. TherMedius-Institut fÃ¼r medizinische und therapeutische Fachausbildungen und damit den Titel.
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alte medizinische instrumente pdf 

Manual, 2000 Saturn L Series Owners Manual, 2013 Icd 10 Cm Draft Edition Book Download, 4th. International Workshop On Polymer Reaction Engineering, Advances In Nanoscale Magnetism. Proceedings Of The International Conference On Nanoscale Magnetism I
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niedrigdosisstrahlung und gesundheit medizinische 

Appliances Sites and much more that guide whilerepairing this product. In addition they assist in identifying and with specific problems make the correctproduct ...
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medizinische fachangestellte behandlungsassistenz ... AWS 

20.01.2018 - This particular Medizinische Fachangestellte Behandlungsassistenz PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It's going to focus on mo
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medizinische informatik 1975 fruhjahrstagung 

MEDIZINISCHE INFORMATIK 1975 FRUHJAHRSTAGUNG DES FACHBEREICHES INFORMATIK DER GMDS. PDF DATABASE ID 511C - Are you looking for ...
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Medizinische Terminologie ein Kompaktkurs 

Galen zu nennen, der 129 n. Chr. in Pergamon geboren wurde, unter anderem als Gladiatorenarzt in Rom praktizierte und um ca. 200 gestorben ist. Er hinter-.










 


[image: alt]





Medizinische Terminologie ein Kompaktkurs 

Art der Begriffsbildung wurde auch noch spÃ¤ter, bis in die Neuzeit hinein, an- ... und pflanzlichen Organismen), der Chemie (z.B. Bezeichnungssystem der orga-.
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gerontologie medizinische psychologische und 

Get free access to PDF Gerontologie Medizinische Psychologische Und ... Und Sozialwissenschaftliche Grundbegriffe Pdf, you are right to find our website ...
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Medizinische FlÃ¼chtlingsversorgung. Praxisleitfaden 

700.000. 600.000. 500.000. 400.000. 300.000. 200.000. 100.000. 0. 202.834. 476.649. 657.855. Quelle: BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl September 2016. 12 ...
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mitteilungsblatt - Medizinische Universität Innsbruck 

21.05.2015 - weltweit wahrgenommenen und anerkannten Institut für Gerichtliche ...... bietet neben Beratung und Unterstützung bei Studi- endesign, Zugriff auf ...... besonders im Rahmen der Personalentwicklung sowie nach außen mit ...
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dauerthema: medizinische notwendigkeit 

beweispflichtigâ€œ (IV ZR 151/90, 25.09.1991). Diese Auffassung wird auch in spÃ¤teren Entscheidungen wiederholt. Den Beweis zu fÃ¼hren wird der Versicherung ...
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