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Distribución granulométrica del tamaño de las partículas: Comparación entre las partículas de embolización Bearing ™ nsPVA de Merit y las partículas de embolización Contour™ de Boston Scientific



Merit Medical Research & Development Abstract El proceso habitual para la fabricación de partículas no esféricas de alcohol polivinílico se inicia con la fabricación de una esponja de alcohol polivinílico que posteriormente se tritura para formar partículas pequeñas y no uniformes. Las virutas resultantes se pasan a través de tamices con orificios cada vez más pequeños que separan las partículas según los diversos tamaños. Debido a la forma irregular de las partículas de nsPVA, este habitual método de tamizado provoca que un porcentaje de las partículas no entren dentro de los intervalos de distribución de tamaño especificados.



Objetivo Este análisis granulométrico se realizó para comparar la distribución del tamaño granulométrico de las partículas de embolización Bearing



Figura 1: Partículas de embolización



nsPVA de Merit y de las partículas de embolización Contour de Boston Scientific. Se emplearon las partículas de embolización y aparatos siguientes: • Partículas de embolización Bearing nsPVA de Merit (Fig. 1) • Partículas de embolización Contour de Boston Scientific (Fig. 1) • Analizador de partículas Camsizer® XT (Fig. 2)



Método Para este estudio se adquirieron siete tamaños (45-1180 µm) de partículas Contour de Boston Scientific. Merit analizó los siete tamaños equivalentes de Bearing para este estudio. Se realizó un análisis por medición óptica utilizando un analizador de partículas Camsizer XT. Las partículas en caída libre eran iluminadas por dos fuentes de luz LED pulsada y su imagen se capturaba con dos cámaras de procesamiento de imágenes digitales, cada una especializada en un tamaño de partícula específico. Se desarrolló un método especial para cada intervalo de tamaños, ajustando el procesamiento de las imágenes y los cálculos a las dimensiones, la velocidad y la nitidez de las partículas. El programa del Camsizer XT almacena y procesa las imágenes de partículas individuales y puede detectar las partículas aglomeradas y excluirlas de los resultados. El Camsizer XT realizó un análisis del número de partículas que estaban dentro o fuera del intervalo de tamaños nominal.



Figura 2: Camsizer XT



Resultados Los siguientes gráficos indican que, en las muestras analizadas, el porcentaje de partículas con un tamaño acorde a los intervalos especificados era sistemáticamente mayor para las partículas Bearing nsPVA que para las Contour.



% de partículas dentro del intervalo de tamaños



Proporción media de partículas dentro del intervalo de tamaños especificado
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Para los siete tamaños, de media, Bearing nsPVA tenía un 33% más partículas dentro de los intervalos de tamaño especificados que Contour. Histograma de distribución de tamaños 355-500 μm



Bearing Contour



Conclusión En este estudio se demuestra que la distribución del tamaño de las partículas Bearing nsPVA está mejor calibrado que el de las partículas Contour.



En el rango de 355-500 μm, Bearing nsPVA tenía un 71% y Contour un 51% dentro del intervalo.



Histograma de distribución de tamaños 500-710 μm



Bearing Contour



Exención de responsabilidad: Las pruebas que se han descrito en este documento fueron realizadas por Merit Medical en un banco de pruebas en 2012-2013. El análisis granulométrico se realizó con un aparato de imagen calibrado (Camsizer XT) con al menos 6100 partículas. Estas pruebas se realizaron con los siguientes lotes del producto Contour™: 14945627, 14959129, 14999768, 15228667, 15837033, 14792749, 15857804, 14860137, 15808410, 15008956, 15193505, 15855152, 14621269, 14996550, 15842238. Se hizo todo lo posible para obtener resultados exactos y verificables. No se establecen conclusiones sobre cómo se traducen los datos de laboratorio al modelo clínico.



En el rango de 500-710 μm, Bearing nsPVA tenía un 72% y Contour un 38% dentro del intervalo.
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untitled - Merit Medical EMEA 

Flush and fill the assembly with saline. To fill the valve section, open the valve, place one finger over the luer fitti
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untitled - Merit Medical EMEA 

Schieben Sie die Gelenkhülse der Länge nach an der ... Use métodos asépticos. 2. Es posible utilizar una Aguja de Seguri
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patient pamphlet - Merit Medical EMEA 

mente à pele. O dispositivo de fixação maintiendra votre site d'insertion visible per cateteri Revolution consente di ti
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Radiale Kompressionshilfe - Merit Medical EMEA 

10â€� (25,4 cm). FCD200. 12â€� (30,5 cm). Merit Medical Systems, Inc. â€¢ 1600 West Merit Parkway â€¢ South Jordan, Utah 84095 â€¢ 1-801-253-1600 â€¢ 1-800-35-MERIT www.merit.com. Merit Medical EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA) â€¢ Amerikalaan 42
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instruccionesdeusogeb rauchsanweisunginstru ... - Merit Medical EMEA 

Las complicaciones potenciales pueden incluir los riesgos normalmente relacionados con los procedimientos de diagnóstico
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Compression Device INSTRUCTIONS FOR ... - Merit Medical EMEA 

rotating the compression dial counter-clockwise until the is aligned with Release Tab 1. This ensures correct ... counte
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TRAM Manifold Brochure_DE - Merit Medical EMEA 

402315002/A ID 040312. BestellInformatIonen tramâ„¢ Hahnenbank mit integriertem Transducer auf dem Anschluss, der dem Drehadapter am nÃ¤chsten ist. Handgriffe in bequemem. Abstand. 10 Einheiten pro Schachtel, 4 Schachteln pro Container. 1 Anschluss. 
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coronary sinus guide - Merit Medical EMEA 

This packaging may expose you to ethylene ... transvalvular insertion tool (TVI) can cause air embolism ... Never advanc
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Die Ideale Kombination - Merit Medical EMEA 

Republik Irland 1800 553 163 â€¢ Italy 800897005 â€¢ Luxemburg 8002 25 22 â€¢ Niederlande 0800 022 8184 â€¢ Norway 800 11629 â€¢ Schweden 020 79 24 45.
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RadStat IFU 400625002-A - Merit Medical EMEA 

A versão Curta será apertada com a correia distal, colocada em torno da mão até ao polegar. A extremidade distal do disp
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Katheter-KompatibilitÃ¤tstabelle - Merit Medical EMEA 

GebÃ¼hrenfreie Telefonnummern fÃ¼r ein bestimmtes Land: Ã–sterreich 0800 295 374 â€¢ Belgien 0800 72 906 (NiederlÃ¤ndisch) 0800 73 172 (FranzÃ¶sisch) â€¢ DÃ¤nemark 80 88 00 24 â€¢ Frankreich 0800 91 60 30. Finland 0800 770 586 â€¢ Deutschland 0800 18
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Soluciones Para Drenaje - Merit Medical EMEA 

Merit Medical Europe, Middle East & Africa ... Parkmore Business Park West, Galway, Ireland. +35 39 ... 1600 West Me
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ProGuide - Merit Medical Systems, Inc 

Il est capital lorsqu'il s'agit de positionner correctement l'extrémité. Une fluoroscopie de routine doit systématiqueme
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Kompression mit dem richtigen Dreh - Merit Medical EMEA 

Merit Medical Systems, Inc. â€¢ 1600 West Merit Parkway â€¢ South Jordan, Utah 84095 â€¢ 1-801-253-1600 â€¢ 1-800-35-MERIT www.merit.com. Merit Medical EUROPE ...
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liderando el camino de la embolización dirigida - Merit Medical EMEA 

Francia 0800 91 60 30 • Finlandia 0800 770 586 • Alemania 0800 182 0871 • Irlanda (república) 1800 553 163 • Italia 800
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TABLA de compATiBiLidAd de cATéTeres - Merit Medical EMEA 

Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT. Meri
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(nsPVA) BEARING Cuadro de preparación - Merit Medical EMEA 

... Medical EURoPE, MIddlE EaST, and afRICa (EMEa): amerikalaan 42, 6199 aE Maastricht-airport • Países Bajos • Tel: +31
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LAB-333-00 February 2013.indd - Merit Medical EMEA 

2. Use Sterile Technique A suggested procedure: 1. A TVI is to be used at the physician's discretion to open the sheath
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Instructions for use Instructions d'utilisation ... - Merit Medical EMEA 

HepaSphere Microspheres should be reported to the device manufacturer. Size of dry products. (µm). Colour code. (label b
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instructionsforuse : gebrauchsanweisung ... - Merit Medical Systems, Inc 

narrowest portion of the hemostasis valve has an inner diameter of 0.120 inches (0.305 cm). (approximately 9 Fr). Manufa
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HVA400897003-A:Layout 1 - Merit Medical Systems, Inc 

11 dic. 2008 - Merit Medical Systems, Inc. South Jordan, Utah 84095 www.merit.com. U.S.A. 1-801-253-1600 U.S.A. Customer
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SafeGuard Radial - Merit Medical Systems, Inc. 

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport. The Netherlands. +31 43 358 82 22. Merit Medical Ireland Ltd. Parkmore Busin
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Kurzanleitung Kompressorium - Merit Medical Systems, Inc. 

AIR. Free phone for specific country. Austria 0800 295 374 | Belgium 0800 72 906 (Dutch) 0800 73 172. (French) | Denmark 80 88 00 24 | France 0800 91 60 30 | Finland 0800 770 586. Germany 0800 182 ... +31 43 358 82 22. Merit Medical ...
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instructionsforusenot iced ' emploi ... - Merit Medical Systems, Inc. 

Merit Medical Ireland Ltd, Parkmore Business Park West, Galway, Ireland www.merit.com 380089006/A ID 041614. FIL-GUIDE H
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