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Zusammenfassung. Die m¨ oglichst genaue Lokalisierung von Gewebeproben im Prostatavolumen ist wichtig f¨ ur die Diagnose und Therapieplanung von Prostatakarzinomen. In diesem Artikel wird ein Segmentierungsverfahren zur Erkennung der Biopsienadel in klinischen TRUSAufnahmen vorgestellt. Das Verfahren basiert auf einer multivarianten statistischen Klassifikation und konnte in 94% der 1835 Bilder aus 30 Biopsien unterschiedlicher Prostataregionen erfolgreich angewandt werden.
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Einleitung



Prostatakarzinome geh¨oren zu den h¨aufigsten Tumoren bei M¨annern [1]. Der Goldstandard zur Diagnose ist die histologische Untersuchung von an bestimmten verschiedenen Stellen entnommenem Gewebe [2]. Dabei werden zur F¨ uhrung der Biopsienadeln u ¨blicherweise transrektale Ultraschallaufnahmen (TRUS) verwendet. In der bisherigen Praxis beschr¨ankt sich die Positionsangabe der Gewebeprobe auf die Angabe der Prostataregion, eine genauere Lokalisierung des entnommenen Gewebes w¨are jedoch sowohl f¨ ur eine verbesserte Diagnose als auch die Therapieplanung von großer Bedeutung. Das hier vorgestellte Verfahren verwendet dazu das w¨ahrend der Untersuchung aufgenommene Bildmaterial, so dass ¨ sich f¨ ur die behandelnden Arzte der Mehraufwand darauf beschr¨ankt, nach jeder Biopsie die TRUS-Sequenz abzuspeichern. Da u ¨blicherweise die Halterung der Biopsienadel am Schallkopf fixiert ist, ist die Orientierung und die Position der Nadel innerhalb der TRUS - Bilder auf einen festen Bereich beschr¨ankt. Jedoch variieren L¨ange und Sichtbarkeit der Nadel stark. Zum einen kann die Nadel unterschiedlich weit ausgefahren werden, zum anderen liegt sie oft nicht exakt in der Bildebene, so dass sie nur unvollst¨andig oder mit schwachem Kontrast abgebildet wird. Zus¨atzlich erschweren vom Hersteller des Ger¨ates eingeblendete Markierungen, Gewebeinhomogenit¨aten und Artefakte, die durch Reflexionen entstehen, die korrekte Segmentierung. Einfache intensit¨atsbasierte Gradientenmethoden sind aufgrund des schlechten Signal-Rausch-Verh¨altnisses sowie der oft inhomogenen Intensit¨atsverteilung entlang der Nadel nur bedingt anwendbar. Die Kombination von dynamisch varriierendem Schwellwert und einem multivarianten statischen Klassifikator stellt hier eine M¨oglichkeit dar, die Nadel zu detektieren und segmentieren [3]. Der Merkmalsraum wird dabei durch Standardmerkmale von Bin¨arobjekten wie Fl¨ache und Exzentrizit¨at, sowie durch
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bildabh¨angige Merkmale wie die Distanz und die Orientierung relativ zu der Markierungslinie aufgespannt.
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Stand der Forschung



F¨ ur die Segmentierung von Biopsie-Nadeln in zweidimensionalen Ultraschallbildern wird die Verwendung der Hough-Transformation vorgeschlagen [4]. Das vorgeschlagene Verfahren wurde anhand von Phantomen sowie einer Brust-Biopsie getestet. Dabei erweist es sich bei schlechtem Signal-Rausch-Verh¨altnis als unzuverl¨assig, außerdem muss zus¨atzlich die ungef¨ahre Lage der Biopsienadel von der die Biopsie ausf¨ uhrenden Person angegeben werden. Zur Binarisierung der Bilder wurde ein histogrammbasiertes Schwellwertverfahren vewendet, dass eine feste Anzahl von “Objektpunkten”, das heißt Pixel mit Intensit¨aten oberhalb des Schwellwertes, erzeugt. Dieses Verfahren ließ sich nur schlecht auf unser Datenmaterial anwenden: Da bei der Untersuchung unterschiedlicher Prostataregionen die L¨angen der auf dem Bild sichtbaren Biopsie-Nadeln stark variieren, und zudem starke, sehr helle Artefakte auftreten k¨onnen, l¨asst sich ein globaler Wert f¨ ur die Anzahl der “Objektpunkte” nicht einsetzen. Weitere Methoden zur Segmentierung von Nadeln in TRUS-Bildern beziehen sich auf 3D-Daten, in denen die Nadel voll enthalten und kontrastreich abgebildet ist [5]. Dies gilt, wie in der Einleitung erl¨autert, nicht f¨ ur die klinischen 2D-TRUS-Aufnahmen. Das hier vorgestellte statistische Modell bietet die M¨oglichkeit, Informationen wie die erwartete Lage, L¨ange und Orientierung zu implementieren sowie die Abweichungen vom idealen Abbild der Nadel zu ber¨ ucksichtigen. Damit kann zum einen aus einer Sequenz von Bildern der Zeitpunkt der Gewebeprobe als auch die Position der Biopsienadel automatisch bestimmt werden.
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Methoden



S¨amtliche TRUS-Aufnahmen wurden in der urologischen Poliklinik der Charit´e aufgenommen. Die Bildsequenzen werden verlustfrei digital gespeichert, wobei jede Sequenz aus 165 Bildern besteht und einen Zeitraum von 10s umfasst. Der Segmentierungsalgorithmus ist in matlab implementiert und umfasst folgende Schritte: 1. Einschr¨ ankung des Suchraumes: Da die ungef¨ahre Lage der Nadel bekannt ist, wird eine Region of Interest (ROI) automatisch durch Detektion der Markierungslinie mittels Houghtransformation bestimmt (Abb. 1). Die Distanz der Markierungspunkte entspricht 5mm und wird als interne Einheit verwendet. 2. Vorverarbeitung: Innerhalb der ROI werden die Markierungspunkte durch die Intensit¨aten der benachbarten Pixel in einer 8-Nachbarschaft ersetzt. Anschließend wird das Bild mit einem Gaußfilter gegl¨attet. 3. Binarisierung: Nadelkandidaten werden durch Binarisierung des Bildes mit verschiedenen Intensit¨atsschwellwerten gefunden. Objekte, die weniger als zehn Pixel umfassen, werden nicht ber¨ ucksichtigt.



133 Tabelle 1. Objektmerkmale des Modells Merkmal Fl¨ ache (pxl) L¨ ange der 1. Hauptachse L¨ ange der 2. Hauptachse Exzentrizit¨ at Abstand zur Markierungslinie Winkeldifferenz zur Markierunslinie



Mittelwert 147.70 37.60 6.90 0.97 2.08 4.06



Standardabweichung 80.00 14.50 2.00 0.01 1.65 3.02



4. Bestimmung der Objektmerkmale: Die folgenden Objektmerkmale werden f¨ ur jedes Objekt bestimmt: Fl¨ache, Exzentrizit¨at, L¨ange der Hauptachsen, Position und Orientierung relativ zur Markierungslinie. Das Merkmalsmodell wird mittels einer Testmenge von per Hand segmentierten Nadeln gebildet (Tab. 1). 5. Bestimmung des besten Objektes pro Bild: F¨ ur jeden Frame und Intensit¨atsschwellwert wird das beste Objekt hinsichtlich der Mahalanobisdistanz ausgew¨ahlt [6]. Das beste Objekt innerhalb der verschiedenen Schwellwerte wird f¨ ur jeden Frame ausgew¨ahlt, die Objekteigenschaften und ein Bild, das die segmentierte Region beinhaltet, werden zur¨ uckgegeben. 6. Bestimmung des besten Objektes pro Bildsequenz: Das Objekt mit der kleinsten Mahalanobisdistanz innerhalb einer Bildsequenz wird als Segmentierungsergebnis ausgew¨ahlt. Der Algorithmus wurde auf vier Datens¨atzen, die jeweils eine komplette Untersuchung beinhalten, angewendet. Die Untersuchung wurde nach dem 10-BiopsieProtokoll durchgef¨ uhrt [7], so dass jeweils zehn Bildsequenzen aus unterschiedlichen Prostataregionen erzeugt werden. Ein Datensatz wurde als Trainingsmenge verwendet, wobei f¨ ur jede Biopsie per Hand drei Nadeln segmentiert wurden. Die anderen drei Datens¨atze wurden als Testmenge verwendet. In den 1835 Bildern der Testmenge ist bekannt, dass Biopsienadeln sichtbar sind. Das Segmentierungsergebnis wurde in Abb. 2 im Originalbild dargestellt. Alle Bilder wurden



Abb. 1. Ergebnis der automatischen Bestimmung der Region of Interest, dargestellt als helle Fl¨ ache



134 Abb. 2. Erfolgreiches Segmentierungsergebnis, als weiße Fl¨ ache innerhalb des urspr¨ unglinchen TRUS-Bildes dargestellt



Abb. 3. Unvollst¨ andiges Segmentierungsergebnis der Biopsienadel. Die weiße Fl¨ ache u ¨berdeckt die Biopsienadel nur zum Teil



per Hand bewertet, ob das gefundene Objekt tats¨achlich eine Biopsienadel darstellt.
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Ergebnisse



In 94% aller Bilder wurde die Nadel automatisch erkannt, in allen F¨allen wurde die Nadel als insgesamt bestes Objekt einer Sequenz gefunden (Abb. 2). Liegt die Nadel jedoch nicht exakt in der TRUS-Bildebene, treten starke Intensit¨atsgradienten entlang der Nadel auf. In diesen F¨allen f¨ uhrt die Binarisierung des Bildes mit einem Intensit¨atsschwellwert zu unvollst¨andiger Nadelsegmentierung (Abb. 3). In 104 Bildern (6%) schlug die Segmentierung fehl und das ausgew¨ahlte Objekt geh¨orte nicht zu einer Nadel. Die meisten dieser Bilder lagen am Anfang oder am Ende einer Probenentnahme, wo die zu sehende Nadel auf dem Bild nur sehr kurz ist (Abb. 4).



135 Abb. 4. Fehlgeschlagene Segmentierung. Das Segmentierungsergebnis ist als weiße Fl¨ ache dargestellt, der Pfeil zeigt auf die Biopsienadel
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Diskussion



Die vorgestellte Arbeit stellt eine robuste, automatische Methode f¨ ur die Erkennung von Biopsienadeln und deren Segmentierung dar. In 94% der Testbilder wurde die Nadel korrekt erkannt, in allen F¨allen konnte die Nadel als insgesamt bestes Objekt bestimmt werden. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass aufgrund von Intensit¨atsgradienten nicht die vollst¨andige Nadel segmentiert wird. Eine kleinere Schrittweite der Schwellwerte, eine Kombination von aufeinanderfolgenden Nadelobjekten in der Bildsequenz und/oder ein nachfolgender Regiongrowing-Algorithmus, der die unvollst¨andig segmentierte Nadel als Seed verwendet, k¨onnten dieses Problem beheben.
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