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SekuseptÂ® aktiv - ECOLAB Healthcare

120 ml = 4x. 8 Liter. 120 ml = 4x. 240 ml = 1x 2x. 10 Liter. 150 ml = 1x. 300 ml = 2x. 20 Liter. 300 ml = 2x. 600 ml = 4x. 30 Liter. 450 ml = 3x. 900 ml = 6x. 
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Sekusept aktiv ®



Manuelle Aufbereitung wasserdichter, flexibler Endoskope



sam Desinfektionsmittelwirk



stet: keit geprüft und gete



DVV



RKI (A/B)



VAH



IHO



.• Viruskrankheiten e.V ng zur Bekämpfung der utz igu sch ein hen Ver läc he erf tsc Ob Deu • Robert-Koch-Institut rieverband Hygiene und te Hygien e.V. • Indust Verband für angewand



RICHTIGES ANSETZEN EINER SEKUSEPT® AKTIV LÖSUNG 1



2



Dosiertabelle



3



100 g Pulver = 150 ml 1 Dosierlöffel = 20 g Pulver = 30 ml 1 Dosierbecher = 100 g Pulver = 150 ml



Schutzkleidung anlegen, d. h. Handschuhe, Schutzbrille, Schutzkittel.



Benötigte Wassermenge < 30 °C ins Becken oder in die Instrumentenwanne einfüllen.



4



5



15



6



Lösung gründlich umrühren.



Konzentration der Anwendungslösung



Liter Lösung



1%



2%



2 Liter



30 ml = 1x



60 ml = 2x



4 Liter



60 ml = 2x



120 ml = 4x



8 Liter



120 ml = 4x



240 ml = 1x



10 Liter



150 ml = 1x



300 ml = 2x



20 Liter



300 ml = 2x



600 ml = 4x



30 Liter



450 ml = 3x



900 ml = 6x



Innerhalb der ersten 15 Minuten die Lösung mehrmals umrühren.



Nach 15 Minuten ist die Lösung einsatzbereit.



DESINFIZIERENDE VORREINIGUNG Vorreinigung an der Lichtquelle



◢ ◢ ◢ ◢ ◢ ◢



Reinigung am Aufbereitungsplatz



◢ ◢ ◢ ◢ ◢ ◢ ◢



t fixierend aldehydfrei und nich



Außenmantel mit einem Einmaltuch, das mit der angegebenen reinigenden Desinfektionsmittellösung getränkt ist, von oben nach unten abwischen Einsatz des Reinigungsventils (herstellerspezifisch) Anschluss des Reinigungsansatzes an den Instrumentierkanaleingang Reichlich (200 – 500 ml) reinigende Desinfektionsmittellösung über Distalende ansaugen Betätigen der Luftwasserzufuhr je Arbeitsgang für einige Sekunden Trennung des flexiblen Endoskops von der Lichtquelle



◢ ◢ ◢



Einlegen des flexiblen Endoskops in die Desinfektionsmittellösung, auf vollständige Benetzung achten Befüllen der Kanäle (luftblasenfrei) mittels Handpumpe, anschließend Handpumpe trennen Nach vorgeschriebener Einwirkzeit Endoskop der Desinfektionsmittellösung entnehmen Grobes Trocknen der Kanäle mittels Handpumpe durch Ansaugen von Luft Grobes Trocknen des Außenmantels mit weichem Tuch



SPÜLEN ◢



on Instrumentendesinfekti



gem. VAH (inkl. TB)



viruzid und sporizid



Nach der desinfizierenden Vorreinigung eine neue Desinfektionsmittellösung ansetzen: ◢



® – 5 min Sekusept aktiv: 2 % % 1 – 60 min



Dichtigkeitstester anschließen Einlegen des flexiblen Endoskops in die reinigende Desinfektionsmittellösung Dichtigkeitstest nach Herstellerangaben durchführen Reinigung der Kanäle und des Instrumentenkanaleinganges mit spezieller Reinigungsbürste Endoskop von außen in der Lösung mit weichem Tuch abwischen Spülen der Kanäle mit Desinfektionsmittellösung mittels spezieller Handpumpe Endoskop aus der Lösung entnehmen und von außen mit Wasser abspülen – Kanäle mittels Handpumpe mit Wasser durchspülen



ABSCHLUSS-DESINFEKTION ◢



2x



Sek



pt use Sek



R



use



pt



R



Min



Benötigte Pulvermenge einstreuen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Pulvers beim Einstreuen.



® – 10 mi n Se ku se pt aktiv : 2 % 1 % – 30 mi n



V 2008) fehlung 01/2004 (DV viruzid gem. RKI-Emp



2 % – 5 mi n



13704 idium difficile gem. EN wirksam gegen Clostr



s Trinkwasserqualität en st de in m n vo r se as W



Gründliches Spülen des flexiblen Endoskops von außen und der Kanäle mittels Handpumpe



Wasser st. oder vollentsalztes Besser sterilles aqua de



TROCKNEN Sorgfältiges Trocknen von außen mit sauberem, flusenfreien Einmaltuch Kanäle mittels Handpumpe oder Druckluft von max. 0,5 bar trocknen ◢ Hängende Lagerung der Endoskope (ohne Ventile) z.B. im Trockenschrank bis zur nächsten Anwendung. ◢ ◢



Zubehörteile, Ventile, etc. sind separat zu reinigen, zu desinfizieren bzw. zu sterilisieren! Die Desinfektionslösung ist gemäß RKI-Empfehlung arbeitstäglich zu wechseln, bei sichtbarer Verschmutzung auch häufiger.



EcolabDeutschland Deutschland GmbH GmbH Ecolab Ecolab-Allee11 Ecolab-Allee 40789Monheim Monheim am am Rhein Rhein 40789 Phone +49 (0) 2173-599-1900 Phone +49 (0) 2173-599-1900 2015 Ecolab Inc. Inc. Alle Rechte vorbehalten. ©©2015 Ecolab Alle Rechte vorbehalten.



Für weitere Informationen besuchen Sie uns auch im Internet unter:



Für weitere Informationen besuchen Sie uns auch im Internet unter:



www.ecolabhealthcare.de www.ecolabhealthcare.de
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sekusept aktiv - dccdn.de 

CitronensÃ¤ure. 77-92-9. 201-069-1. Korrosiv gegenÃ¼ber Metallen Kategorie. 1; H290 ..... Code fÃ¼r die BefÃ¶rderung gefÃ¤hrlicher GÃ¼ter mit Seeschiffen; IMO - ...
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Ecolab Vanilla Swirl 

Les ingrédients de ce produit ne contiennent pas de phosphore. Los ingredientes de la fórmula no contienen fósforo. Ecol
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Healthcare 2020 - Telekom Healthcare Solutions 

vorfi.nden,.was.im.Bereich.der.Karriere.benÃ¶tigt.wird. .... Grundlagen.der.Unternehmensberatung..Heute.arbeiten. .... Unternehmensberatung.in.Deutschland.
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AbbVie HeAltHcAre Monitor 

Methodischer Hinweis: da die dargestellten anteilswerte auf ganze zahlen gerundet sind, kann es vorkommen, dass sie sich nicht zu 100 Prozent ...
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AbbVie HeAltHcAre Monitor 

Deutschsprachige BevÃ¶lkerung in. Privathaushalten ab 14 Jahren. AuswAHlVerfAHren. ReprÃ¤sentative Zufallsstichprobe. sticHprobenGrÃ¶sse. 1.004 Interviews.
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AbbVie HeAltHcAre Monitor 

nicht gut versorgt. Mit den Werten dazwischen kÃ¶nnen sie ihre Meinung abstufen. Basis: 1.000 Befragte. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 74%. 18%. 7 %. Juli 16. Trendentwicklung dargestellt: â€žfÃ¼hle mich gut versorgtâ€œ (7 bis 10). 74 aug 16. 70 sept
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AbbVie HeAltHcAre Monitor 

Online-Banking im internet kleidung, Technik oder BÃ¼cher kaufen spiele-apps auf dem smartphone fotos, videos, musik oder andere dokumente online in einer ...
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rekko guatemala - HealthCare Volunteer 

consulta de medicina general, ginecología, pediatría, traumatología, psicología, odontología y fisioterapia. Además de o
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AbbVie HeAltHcAre Monitor 

Methodischer Hinweis: da die dargestellten anteilswerte auf ganze Zahlen gerundet sind, kann es vorkommen, dass sie sich nicht zu 100 Prozent ...
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Aktiv und Passiv 

Hans wird das Rätsel gelöst haben. Blumen werden von Hans gepflückt. Peter suchte seine Brille. Der Schlüssel ist verloren worden. Hans besucht seine Oma.
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healthcare relationship management 

Legal healthcare relationship management kundenbeziehungsmanagement und ... leistungssteuerung in der PDF file for free from our online library healthcare ...
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HS9I1 Healthcare Reform spa 
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advice - advisors in healthcare 

eine grundlegende digitale Transformation aller Healthcare-Unternehmen. Nur die .... Beratung Unternehmen und Investoren im Gesundheitswesen bei.
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a41. - Modern Healthcare 

12 sept. 2012 - referral service. If you cannot afford an1 .... 1ns, use Proof of Service of Summons (form POS...Q10).)
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AbbVie HeAltHcAre Monitor 

Deutschsprachige BevÃ¶lkerung in. Privathaushalten ab 14 Jahren. AuswAHlVerfAHren. ReprÃ¤sentative Zufallsstichprobe. sticHprobenGrÃ¶sse. 1.000 Interviews.
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Krankenhausverzeichnis 2014 - Healthcare Hamburg 

30.06.2011 - beruflichen Rehabilitation, musiktherapeuti- ...... mehrt) an Verwirrtheit, Unruhe und Orientierungslosigkeit leiden, beschÃ¼tzt und gebor-.
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AbbVie HeAltHcAre Monitor 

Deutschsprachige BevÃ¶lkerung in. Privathaushalten ab 14 Jahren. AuswAHlVerfAHren. ReprÃ¤sentative Zufallsstichprobe. sticHprobenGrÃ¶sse. 1.005 Interviews.
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AbbVie HeAltHcAre Monitor 

200 km mehr als. 200 km. krebSbeHAndlung knappe mehrheit bevorzugt Behandlung im spezialisierten krebszentrum. Zu 100% fehlend: weiÃŸ nicht, keine ...
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iMedOne - Telekom Healthcare Solutions 

erfolgreich sein wollen, mÃ¼ssen ihre Kosten senken, AblÃ¤ufe beschleu- nigen und die .... Entlastung der Mitarbeiter von sich wiederholenden gleichartigen.
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advice - advisors in healthcare 

Zu lange wurden, wohl auch aus Mangel an Innovations- und Investitionskraft,. Agentur-induzierte Social Media Konzepte eingekauft, anstatt die vielfÃ¤ltigen ...
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Pegelsteller Stereo (aktiv) - Gearslutz 

verstärker. Durch die Verwendung von zwei Stellerwagen und zwei Steilgriffen. die durch eine seitliche Schraube gekoppelt werden können. ist die wahlweise.
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Pressemitteilung - awo aktiv 

21.01.2016 - nicht ansprechen wollen, schnell und einfach Hinweise aufnehmen, vermitteln und helfen. Sich an jemanden wenden, der durch seine ...
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Beziehungen aktiv gestalten 
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einblicke - Aktiv-Zivil 

überwinden. Ich habe mich insgesamt vorbereitet gefühlt, ich war erfüllt von Erwartungen, Vorfreude und Energie, um ... habe ich auch verstanden, dass dieses Jahr vor allem für mich ist und ich die Möglichkeit habe mich selbst besser .... Doch gerade
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